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@ Face masks must be worn Orange side out. No mask completely eliminates the risk of contamination from blood or body fluids. 

La face orange des masques doit étre vers l'extérieur. Aucun masque n‘élimine totalement le risque de contamination par le sang ou les liquides organiques. 

Orangefarbene Seite der Maske muB nach auBen gerichtet sein. Keine Maske kann das Risiko einer Kontamination durch Blut oder Korperfliissigkeiten vollstandig 
ausschlieBen. 

MackuTe 3a nue Tpabea a Ce HOCAT C OpaHKeBaTa CTpaHa HaBbH. He CbueCcTBYBa MaCka, KOATO HaMb/HO fa NPeAOTBPaTABa PUCKa OT 3AMbPCABAHE C KPbB MM 
TenecHM TeMHOCTH. 


® Las mascarillas deben usarse con el lado anaranjado hacia afuera. Ninguna mascarilla evita completamente el riesgo de contaminacion con sangre o liquidos corporales. 
Masky na tvat se mus/ nosit oranZovou stranou ven. Z4dn maska neznamend kompletni odstranéné rizika kontaminace krv/ nebo télesnymi tekutinami. 

Operationsmasken skal beeres med den orange side udad. Masker kan ikke eliminere risiko for blod- og legemsveeskekontaminering. 

Naomaski tuleb kanda oranii kiiljega valjapoole. Uhegi maskiga ei saa taielikult valistada vere ja kehavedelikega kontamineerumise ohtu. 

Ol pdoKEs Mpoowrou Mpérel va PoplovvTal LE THY MopTOKAAi MAeUpA Moc Ta €€w. Kapia pdoxa dev ekundevilet teeiwe tov Kivduvo pOhuVONS aNd aipa f OwLaTIKd Uypd. 

La mascherina deve essere indossata con il lato arancione rivolto verso l'esterno. Nessuna mascherina elimina completamente il rischio di contaminazione da sangue oliquidi corporei. 
Sejas maskas ir javalka ar oranzo pusi uz aru. Neviena maska pilniba neizslédz saindéSanas risku ar asinim vai kermena Skidrumiem. 

Veido kaukés dévétinos oranzine puse iSorén. Jokia kauke visiskai neapsaugo nuo kraujo ar kino skysciy uzkraty. 

Maske za lice moraju se nositi tako da je naranéasta strana okrenuta prema van. Nijedna maska ne pruza potpunu zastitu od mogucnosti kontaminacije krviju ili tjelesnim tekucinama. 
A maszkot a narancssarga oldalaval kifelé kell viselni. Egyetlen maszk sem kiiszobdli ki teljesen a vér és testfolyadék dltal atvitt fertézés kockazatat. 

Il-maskri tal-wicc iridu jintlibsu bin-naha l-Orangjo fug barra. L-ebda maskra ma telimina kompletament ir-riskju ta’ kontaminazzjoni mid-demm jew minn fluwidi tal-gisem. 

Draag het gelaatsmasker met de oranje zijde naar buiten. Geen enkel masker sluit de kans op bloed- of vloeistofbesmetting volledig uit. 

Munnbind skal brukes med den oransje siden ut. Ingen munnbind utelukker risikoen for kontaminering fra blod eller kroppsveesker. 

Maski nalezy zaktada¢ pomarariczowa strona na zewnatrz. Zadna maska nie eliminuje catkowicie ryzyka skazenia krwig lub ptynami ustrojowymi. 

A mascara deve ser utilizada com a parte cor-de-laranja para o lado exterior. Nenhuma mascara elimina por completo o risco de contaminagao de sangue ou liquidos corporais. 

Mastile de protectie trebuiesc purtate cu partea portocalie in afara. Nici o masca nu elimina complet riscul de contaminare de la sange sau secretii corporale. 

Mack AA AMua AONKHbI HafeBaTbCA OpaHKeBol CTopoHoi Hapy>ky. HuKakaA Macka He MpepOXpaHAeT NONHOCTbIO OT PUCKa 3apaKEHMA KPOBbIO UNM APYTMMM KUAKOCTAMN YenoBeYeckoro Tena. 
Masky na tvar sa musia nosit oranZovou stranou von. Ziadna maska neznamend kompletné odstranenie rizika kontaminacie krvou alebo telesnymi tekutinami. 

Maske za obraz je potrebno nositi tako, da je oranzZna stran zunaj. Nobena maska ne zasciti popolnoma pred moznostjo kontaminacije s krvjo ali telesnimi tekocinami. 

Maske za lice moraju da se nose sa narandZastom stranom prema spolja. Nijedna maska ne iskljucuje potpuno rizik od kontakta s krvlju ili telesnim tecnostima. 

Maskia kaytetdan oranssi puoli ulospain. Mikédn maski ei eliminoi taysin veren tai kehon nesteiden aiheuttamaa kontaminaatioriskia. 

Munskyddet skall anvandas med den oranga sidan utat. Ingen mask eliminerar risken fullstandigt for kontaminering med blod och kroppsvatskor. 

Yiiz maskesi turuncu kismi disari gelecek sekilde takilmalidir. Hicbir maske kan veya viicut sivilarinin bulasma riskini tamamen engellemez. 
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This respirator is only approved in the following configuration: 


1. PROTECTION: 


N95-Particulate Filter (95% filter efficiency level) effective against particulate aerosols free of oil; 


time use restrictions may apply. 


Masque chirurgical et respirateur a filtre a particules N95 FLUIDSHIELD* 3 avec doublure SO SOFT*, orange, taille normale 
FLUIDSHIELD* 3 N95 Partikelfilter- und OP-Maske mit SO SOFT*-Futter, orange, StandardgréBe 

Pecnupatop cnpotuBonpaxos guntbp FLUIDSHIELD* 3 N°95 u xupypruyecka macka ¢ nognnata SO SOFT*, opatkeBa, cTaHsapTeH 
Mascarilla respiratoria y quirtirgica FLUIDSHIELD* 3 con filtro de particulas N95 y forro SO SOFT*, anaranjada, tamafo regular 


® 


FLUIDSHIELD* 3 N95 részecskesztiré respiratormaszk és sebészi maszk SO SOFT* béléssel, narancssarga, normal méret FLUIDSHIELD* 3 N95 mikrocesticni filterski respirator i hirurska maska sa SO SOFT* tkanjem, narandiasta, 
Respiratur bil-filtru tal-partikuli N95 u maskra kirurgika b’sigill ta’ sigurta FLUIDSHIELD* 3 b‘inforra SO SOFT*, orangjo, daqs regolari redovna velicina 4+1/ 2 


FLUIDSHIELD* 3 N95 stoffiltermasker en operatiemasker met SO SOFT* beschermlaag, oranje, standaardmaat Hiukkassuodattimella varustettu FLUIDSHIELD* 3 N95 -hengityssuojain ja leikkausmaski - 
FLUIDSHIELD* 3 N95 partikkelfiltrerende pustemaske og kirurgimaske med SO SOFT* foring, oransje, middels storrelse SO SOFT* -vuori, oranssi, normaalikoko 

Respirator FLUIDSHIELD* 3 N95 s ¢asticovym filtrem a chirurgickou maskou s viozkou SO SOFT*, oranzova, bézna velikost Respirator z filtrem czqstek statych FLUIDSHIELD* 3 N95 i maska chirurgiczna i powtoka SO SOFT*, pomarariczowa, rozmiar normalny FLUIDSHIELD* 3 N95 partikelfiltrerande andningsskydd och kirurgiskt munskydd med SO SOFT* foder, 
FLUIDSHIELD* 3 kirurgmaske med N95-partikelfilter med SO SOFT* foring, orange, alm. storrelse Respirador com filtro de particulas FLUIDSHIELD* 3 N95 e mascara cirtirgica com revestimento SO SOFT*, cor-de-laranja, Tbe oul la ge ’ : , 

FLUIDSHIELD* 3 N95 filter-respiraator ja kirurgiline mask SO SOFT* voodriga, oranz, tavaline suurus tamanho regular Fee SCE Ea CCUG TEC CCU 


Ei cette on She ae “ : “ , nee normal boy 
ad " nny ' rf F % ff PY; Masca chirurgicala si masca respitratorie cu filtru pentru particule FLUIDSHIELD* 3 N95 cu captuseala SO SOFT*, portocalii, marime ue ; if 

cn ie simi pa nceee ae f eo Ce i aaa ee SE tbl péyeBoc beatae ele 14 Pp Pp aks Pp BRST et ee TCE ts te dae ed > od ee ee ES Oa Od 

espiratore antiparticolato e mascherina chirurgica con rivestimento PETC UCM SCE = See eres ‘ 
TEs apie 3N95 iN DUR Lc. na SO SOFT* oderi, oranzs, standarta izmérs BESO LENCE NG SERC SLE TIO ae Sis SP GAL DELO R ST CIS IPE I Ses Su SA at de Ce na 

ied aH abet a a wee aay ean SUR a BAO EMCEE EMT ead Senay CRESS Cn oad Bae eee a acce ee) rere ee SMI USL a Cee eed 
Cui Oe an Seu ILE OL EOSIN UR Pee TAME UG Ue EUS a Se 8 Respirator FLUIDSHIELD* 3 N95 s <asticovym filtrom a chirurgickou maskou a vlozkou SO SOFT*, oranzova, beznd velkost RUD AMMEN Ey ee De Un a ea ee Neo, M OCU aes Op MM aS ot) eA 
FLUIDSHIELD* 3 N95 respirator za filtriranje Ccestica i kirurska maska s podstavom SO SOFT*, naranéasta, standardna velicina my : oat PG ; ms : ae , 
FLUIDSHIELD* 3 N95 respirator s filtrom za delce in kirurska maska in SO SOFT* oblogo, oranzen, obicajna velikost 


2. CAUTIONS AND LIMITATIONS: 

A. Not for use in atmospheres containing less than 19.5% oxygen. 

B. Not for use in atmospheres immediately dangerous to life or health. 

C. Do Not exceed maximum use concentrations established by regulatory standards. 

J. Failure to properly use and maintain this product could result in injury or death. 

M. All approved respirators shall be selected, fitted, used, and maintained in accordance with MSHA, 
OSHA, and other applicable regulations. 

N. Never substitute, modify, add, or omit parts. Use only exact replacement parts in the configuration 
as specified by the manufacturer. 

O. Refer to user's instructions, and/or maintenance manuals for information on use and maintenance 
of these respirators. 

P. NIOSH does not evaluate respirators for use as surgical masks. 
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WARNING: When properly worn, FLUIDSHIELD* 3 N95 Particulate Filter Respirator and Surgical Mask 
reduces potential exposure to blood and body fluids as well as airborne microorganisms. This product 
does not completely eliminate the risk of contracting disease or infection. REMINDER: Before occupational 
use of this respirator, a written respiratory protection program must be implemented meeting all the local x 
government requirements. In the United States, employers must comply with OSHA 29 CFR 1910.134 which ea Be halyardhealth.com/information [Ti] PNAC Reo Coen 
includes medical evaluation, training, and fit testing. Consult the facility's Respiratory Protection Program o ; i 

for further instruction. 
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Masque chirurgical et respirateur a filtre a particules N95 FLUIDSHIELD* 3 avec doublure SO SOFT*, orange, taille normale 
FLUIDSHIELD* 3 N95 Partikelfilter- und OP-Maske mit SO SOFT*-Futter, orange, StandardgroBe 

Pecnupatop c npotuBonpaxos duntbp FLUIDSHIELD* 3 N295 uv xupypruyecka macka ¢C nognnata SO SOFT*, opatkeBa, cTaHyapTeH 
€s) Mascarilla respiratoria y quirdrgica FLUIDSHIELD* 3 con filtro de particulas N95 y forro SO SOFT*, anaranjada, tamano regular 

G5 Respirator FLUIDSHIELD* 3 N95 s éasticovym filtrem a chirurgickou maskou s vlozkou SO SOFT*, oranzova, bézné velikost 
FLUIDSHIELD* 3 kirurgmaske med N95-partikelfilter med SO SOFT* foring, orange, alm. storrelse 

© FLUIDSHIELD* 3 N95 filter-respiraator ja kirurgiline mask SO SOFT* voodriga, oranz, tavaline suurus 





fe 


@ Respirators ar FLUIDSHIELD* 3 N95 sikdalu filtru un kirurgiska maska un SO SOFT* oderi, oranzs, standarta izmérs 

@ Chirurginé kauké su FLUIDSHIELD* 3 N95 daleliy filtru ir SO SOFT* pamusalu, oranziné, standartinis dydis 

FLUIDSHIELD* 3 N95 respirator za filtriranje Cestica i kirurska maska s podstavom SO SOFT*, naran¢asta, standardna velicina (6 xX 3 5) 
8) FLUIDSHIELD* 3 N95 részecskesztiré respirdtormaszk és sebészi maszk SO SOFT* béléssel, narancssarga, normal méret 

@D Respiratur bil-filtru tal-partikuli N95 u maskra kirurgika b’sigill ta’ sigurta FLUIDSHIELD* 3 b‘inforra SO SOFT*, orangjo, daqs regolari 

GD FLUIDSHIELD* 3 N95 stoffiltermasker en operatiemasker met SO SOFT* beschermlaag, oranje, standaardmaat 


D FLUIDSHIELD* 3 N95 Avarvevotiki} Kal XelpoupytKi] HaoKa pe pidtpo owpatidiwv Kat enévduan SO SOFT*, noptoKahi, KavoviKd péyeBoc 
@) FLUIDSHIELD* 3 N95 Respiratore antiparticolato e mascherina chirurgica con rivestimento SO SOFT*, arancione, misura normale 
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FLUIDSHIELD* 3 N95 partikkelfiltrerende pustemaske og kirurgimaske med SO SOFT* foring, oransje, middels storrelse 
Respirator z filtrem czqastek statych FLUIDSHIELD* 3 N95 i maska chirurgiczna i powtoka SO SOFT*, pomarariczowa, rozmiar normalny 
Respirador com filtro de particulas FLUIDSHIELD* 3 N95 e mascara ciruirgica com revestimento SO SOFT*, cor-de-laranja, tamanho regular 
Masca chirurgicala si masca respitratorie cu filtru pentru particule FLUIDSHIELD* 3 N95 cu captuseala SO SOFT*, portocalii, marime normala 
Macka MeAMuMHcKaa HECTepunbHaA OAHOpaz0Bad C NbiNenornowjaoLvM dunbtpom FLUIDSHIELD* 3 N95 u 
Noxpbitvem SO SOFT*, opakkeBa, CAaHfapTHoro pasmepa 
G@®© Respirator FLUIDSHIELD* 3 N95 s éasticovym filtrom a chirurgickou maskou a vlozkou SO SOFT*, oranzova, Bezné velkost 
GD FLUIDSHIELD* 3 N95 respirator s filtrom za delce in kirurska maska in SO SOFT* oblogo, oranzen, obicajna velikost 
FLUIDSHIELD* 3 N95 mikrocesticni filterski respirator i hirurska maska sa SO SOFT* tkanjem, narandzasta, redovna velicina 
© Hiukkassuodattimella varustettu FLUIDSHIELD* 3 N95 -hengityssuojain ja leikkausmaski - SO SOFT* -vuori, oranssi, normaalikoko 
GD) FLUIDSHIELD* 3 N95 partikelfiltrerande andningsskydd och kirurgiskt munskydd med SO SOFT* foder, orange, normalstorlek 
FLUIDSHIELD* 3 N95 SO SOFT* Astarli Toz Filtreli Solunum Cihazi ve Ameliyat Maskesi, turuncu, normal boy 
FLUIDSHIELD* 3 N95 @AU-F FT 4 IVY -LAEL-Y-&Y-YAWYAD 
@ OSI H—-. ALYY, V¥AD-VIA 
GZ Ay «golael exe SO SOFT* Bley Lola Elis GloueW douiye FLUIDSHIELD* 3 N95 dots 
@® FLUIDSHIELD* N95 3M AL IEE SAF AROS (S050) , ER, AEA 


46727 
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FLUIDSHIELD* 3 





Directions for Application 









HALYARD* FLUIDSHIELD* 3 
yy N95 Particulate Filter Respirator and Surgical Mask 


with SO SOFT* Lining 





Directions for Application 
1. Separate the edges of the respirator to fully open it. 

Slightly bend the nose wire to form a gentle curve. 

Hold the respirator upside down to expose the two headbands. 

Using your index fingers and thumbs, separate the two headbands. 

While holding the headbands with your index fingers and thumbs, cup the respirator under your 

chin. 

Pull the headbands up and over your head. 

Release the lower headband from your thumbs and position it at the base of your neck. 

Position the remaining headband on the crown of your head. 

Conform the nose piece across the bridge of your nose by firmly pressing down with your fingers. 

0. Continue to adjust the respirator and secure the edges until you feel you have achieved a good 
facial fit. Now, perform a Fit Check. 


SO ses 


sae ena 


Fitting Instructions: 
+ Wear Orange side out. 
Follow Directions for Application each time respirator is worn. 
Check facial seal to assure proper fit before entering any contaminated area. 
Adjust nosepiece if there is air leakage around the nose. 
Reposition headbands to secure facial seal around edges of respirator. 
+  Donot enter a contaminated area if a proper fit cannot be obtained. Follow all instructions and 
warnings on the use of this respirator, obtain a proper fit, and wear during all times of exposure. 
Failure to do so will reduce respirator effectiveness and user protection, and may result in 
sickness or death. 
The HALYARD* FLUIDSHIELD* 3 N95 Particulate Filter Respirator and Surgical Masks (844-7521, 844-7523, 
84A-7518, 84A-7520) are NIOSH approved as N95 particulate filter respirators. They provide 95% filtration 
efficiency of 0.3 micron particles. They meet the CDC Guidelines for TB exposure control. 


Intended Use: 
The FLUIDSHIELD* 3 N95 Particulate Filter Respirator and Surgical Mask is intended for use by operating room 
personnel and other health care workers to protect both patients and health care workers from transfer of 
microorganisms, blood and body fluids and airborne particulate materials. 
Use Instructions: 
1. Before use, the wearer must be trained by the employer in proper respirator use in accordance 
with applicable safety and health standards. 
2. Ifthe respirator becomes damaged or breathing becomes difficult, leave the area. Discard and 
replace the respirator. 


WARNING: When properly worn, FLUIDSHIELD* 3 N95 Particulate Filter Respirator and Surgical 
Mask reduces potential exposure to blood and body fluids as well as airborne microorganisms. 
This product does not completely eliminate the risk of contracting disease or infection. 
REMINDER: Before occupational use of this respirator, a written respiratory protection program 
must be implemented meeting all the local government requirements. In the United States, 
employers must comply with OSHA 29 CFR 1910.134 which includes medical evaluation, training, 
and fit testing. Consult the facility's Respiratory Protection Program for further instruction. 


These respirators are only approved in the following configurations: 


1 Catlona and Untations 
84A-7521 N95 46727 
ABOMNOP 
84A-7523 N95 46767 
84A-7518 N95 46827 
ABOMNOP 
84A-7520 N95 46867 


1. PROTECTION: 





N95-Particulate Filter (95% filter efficiency level) effective against particulate aerosols free 


of oil; time use restrictions may apply. 





2. CAUTIONS AND LIMITATIONS: 

A. Not for use in atmospheres containing less than 19.5% oxygen. 

B. Not for use in atmospheres immediately dangerous to life or health. 

C._ Do Not exceed maximum use concentrations established by regulatory standards. 

J. Failure to properly use and maintain this product could result in injury or death. 

M. All approved respirators shall be selected, fitted, used, and maintained in accordance with MSHA, OSHA, 
and other applicable regulations. 

N. Never substitute, modify, add, or omit parts. Use only exact replacement 
parts in the configuration as specified by the manufacturer. 

0. Refer to user's instructions, and/or maintenance manuals for information on use and maintenance of 
these respirators. 

P. NIOSH does not evaluate respirators for use as surgical masks. 






HALYARD* FLUIDSHIELD* 3 
Masque chirurgical et respirateur a filtre a particules N95 


avec doublure SO SOFT* 





Pose du masque 
1. Ecarter les bords du respirateur de maniére a l’ouvrir complétement. 

Plier légérement la barrette nasale pour lui donner une forme concave. 

Tenir le respirateur a l’envers pour exposer les deux bandeaux. 

Séparer les bandeaux I’un de l'autre a l'aide des index et des pouces. 

Faire passer le respirateur en creux sous le menton en tenant les bandeaux avec les index et les 

pouces. 

Tirer les bandeaux par-dessus la téte. 

Relacher le bandeau inférieur tenu par les pouces et le poser a la base du cou. 

Placer l'autre bandeau en haut du crane. 

Conformer la piéce nasale a la forme du nez en appuyant bien dessus avec les doigts. 

0. Continuer a ajuster le respirateur et a positionner les bords jusqu’a ce qu’ils tiennent bien au 
visage. Effectuer maintenant un contrdle de bonne tenue au visage. 


a SS 


Seana 


Instructions de mise en place : 
+  Aporter avec le coté orange vers l’extérieur. 
+ — Suivre les directives de Pose du masque chaque fois que le respirateur est porté. 
Vérifier ’étanchéité au niveau du visage afin de s‘assurer d’une bonne tenue sur le visage, avant 
de pénétrer dans une zone contaminée. 
Ajuster la piéce nasale en cas de fuite d’air autour du nez. 
Repositionner les bandeaux afin de réaliser un joint étanche sur le visage autour des bords 
du respirateur. 

+  Nepas pénétrer dans une zone contaminée si une bonne tenue sur le visage ne peut pas étre 
obtenue. Suivre tous les avertissements et les instructions concernant l'emploi de ce respirateur, 
l‘obtention dune bonne tenue au visage et le porter pendant toutes les durées d’exposition. Le 
non-respect de ces instructions aura pour effet de réduire l’efficacité du respirateur, ainsi que la 
protection des utilisateurs et peut résulter en une maladie ou la mort. 

Les masques chirurgicaux et respirateurs a filtre a particules N95 HALYARD* FLUIDSHIELD* 3 

(84A-7521, 844-7523, 844-7518, 84A-7520) sont agréés par le NIOSH en tant que respirateurs a filtre a 
particules N95. Ils procurent une efficacité de filtration a 95 % des particules de 0,3 micron. Ils sont conformes 
aux directives du CDC pour le contréle de l’exposition a la tuberculose. 


Indications d'utilisation : 

Le masque chirurgical et respirateur a filtre a particules N95 FLUIDSHIELD* 3 est prévu pour étre utilisé par le 
personnel des salles d’opération et autres membres du personnel soignant pour protéger a la fois les patients 
et le personnel soignant contre les transferts de microorganismes, de sang et de liquides organiques, ainsi 
que de matiéres particulaires en suspension dans lair. 


Mode d'emploi: 

1. Avant l’emploi, la personne allant porter le respirateur doit avoir été formée par l’employeur a 
‘utilisation appropriée d’un respirateur conformément aux normes de sécurité et de santé en 
vigueur. 

2. Encasd’endommagement du respirateur ou de difficultés de respiration, quitter la salle. Jeter et 
remplacer le respirateur. 


AVERTISSEMENT : Lorsquil est porté correctement, le masque chirurgical et respirateur a filtre 
a particules N95 FLUIDSHIELD* 3 réduit toute exposition potentielle au sang et a des liquides 
organiques, ainsi qu’a des microorganismes en suspension dans lair. Ce produit n’élimine pas 
totalement le risque de contracter une maladie ou une infection. RAPPEL : Un programme de 
protection respiratoire écrit répondant a toutes les exigences du gouvernement local doit avoir 
été mis en place avant de se servir du respirateur pour un usage professionnel. Aux Etats-Unis, 
les employeurs doivent se conformer a la réglementation OSHA 29 CFR 1910.134, qui exige 
deffectuer une évaluation médicale, une formation et un test d’ajustement. Consulter le 
programme de protection respiratoire de l’établissement pour de plus amples instructions. 


Ces respirateurs sont uniquement approuvés dans les configurations suivantes : 


TC- Précautions et limitations” 
84A-7521 N95 46727 
ABCJMNOP 


84A-7523 N95 46767 
84A-7518 N95 46827 

ABCIMNOP 
84A-7520 N95 46867 


1. PROTECTION : 





Filtre a particules N95 (niveau d’efficacité de filtrage a 95 %) efficace contre les aérosols a 


particules sans huile ; des restrictions concernant la durée d'utilisation peuvent s‘appliquer. 





2. PRECAUTIONS ET LIMITATIONS : 

A. Ne pas utiliser dans des atmosphéres contenant moins de 19,5 pour cent d’oxygéne. 

B. Ne pas utiliser dans des atmosphéres immédiatement nocives ou dangereuses pour la santé. 

C. Ne pas dépasser les concentrations d'utilisation maximales établies par les normes réglementaires. 

J. Lenon-respect de l'utilisation et de l'entretien corrects de ce produit peut entrainer des blessures ou la 
mort. 

M. Tous les respirateurs agréés doivent étre sélectionnés, adaptés, utilisés et entretenus conformément aux 
régles MSHA, OSHA et aux autres réglementations en vigueur. 

N. Ne jamais substituer, modifier, ajouter ou omettre de piéces. Utiliser uniquement des piéces de rechange 

exactes dans la configuration, comme spécifié par le fabricant. 

Se reporter aux modes d’emploi et (ou) aux manuels d’entretien de ces respirateurs. 

Le NIOSH n’évalue pas les respirateurs pour utilisation en tant que masques chirurgicaux. 


~S 






HALYARD* FLUIDSHIELD* 3 
N95 Partikelfilter- und OP-Maske 


mit SO SOFT* -Futter 


Gebrauchsanweisung 
1. Die Seiten der Maske voneinander trennen, um sie ganz zu offnen. 
Den Nasenbiigel zu einer leichten Rundung biegen. 
Die Maske nach unten halten, um die beiden Kopfbander zum Vorschein zu bringen. 
Die beiden Kopfbander mit Zeigefinger und Daumen von einander trennen. 
Die Kopfbdnder mit dem Daumen und Zeigefinger halten und so die Maske am Kinn aufsetzen. 
Die Kopfbdnder nach oben iiber den Kopf ziehen. 
Das untere Kopfband vom Daumen ldsen und am Nacken anbringen. 
Das andere Kopfband oben auf dem Kopf anbringen. 
Den Nasenbiigel durch leichtes Andriicken mit den Fingern dem Nasenriicken anpassen. 
. Die Maske so anpassen, dass die Seiten gut anliegen und eine gute Passform erzielt wird. Nun 
iiberpriifen, ob die Maske gut sitzt. 
Anweisungen fiir eine gute Passform: 

+ Die orangefarbene Seite nach auBen tragen. 

+ Den Anweisungen zum Anbringen der Maske jedesmal folgen, wenn Sie sie anbringen. 
Sicherstellen, dass die Maske gut sitzt und das Gesicht gut abdichtet, bevor Sie sich in einen 
kontaminierten Bereich begeben. 

Den Nasenbiigel anpassen, falls um die Nase herum Luft leckt. 
Die Kopfbander ggf. neu positionieren, um eine Abdichtung des Gesichts an den Seiten der 
Maske sicherzustellen. 
Falls keine gute Passform erzielt werden kann, den kontaminierten Bereich nicht betreten. 
Alle Anweisungen und Warnungen zum Gebrauch der Maske beachten, die korrekte Passform 
sicherstellen und die Maske wahrend der gesamten Expositionszeit tragen. Wird dies nicht 
eingehalten, so ist die Wirksamkeit der Maske und der Schutz des Maskentragers eingeschrankt, 
was zu Krankheit oder Tod fiihren kann. 
Die HALYARD* FLUIDSHIELD* 3 N95 Partikelfilter- und OP-Masken (84A-7521, 84A-7523, 844-7518, 
84A-7520) sind von NIOSH als N95 Partikelfiltermasken zugelassen. Sie bieten eine Filtrationseffizienz von 95 
% bei Partikeln von 0,3 Mikron. Sie entsprechen den Richtlinien der CDC hinsichtlich der Expositionskontrolle 
fiir TB. 
Verwendungszweck: 
Die FLUIDSHIELD* 3 N95 Partikelfilter- und OP-Maske ist fiir den Gebrauch durch Personal im OP und anderes 
Personal im Gesundheitswesen indiziert, um sowohl Patienten als auch das medizinische Personal vor der 
Ubertragung von Mikroorganismen, Blut und Kérperfliissigkeiten und Partikel in der Luft zu schiitzen. 
Gebrauchsanweisung: 

1. Vor Gebrauch muss der Trager vom Arbeitgeber gemaf den giiltigen Sicherheits- und 
Gesundheitsnormen im angemessenen Gebrauch der Maske geschult werden. 

2. Falls die Maske beschadigt oder das Atmen schwierig wird, den kontaminierten Bereich 
verlassen. Die Maske entfernen und durch eine neue Maske ersetzen. 

WARNUNG: Bei ordnungsgemaBer Anwendung reduziert die FLUIDSHIELD* 3 N95 
Partikelfilter- und OP-Maske das Risiko einer Exposition gegeniiber Blut, Korperfliissigkeiten 
und luftgetragenen Mikroorganismen. Dieses Produkt kann das Risiko einer Erkrankung 
oder Infektion nicht vollstandig ausschlieBen. BITTE BEACHTEN SIE: Vor der beruflichen 
Verwendung dieser Maske muss ein schriftliches Atemschutzprogramm eingefiihrt werden, 
das alle lokalen behordlichen Vorschriften erfiillt. In den Vereinigten Staaten miissen 
Arbeitgeber die Norm OSHA 29 CFR 1910.134 einhalten, die eine medizinische Bewertung, 
Schulung und Dichtsitzpriifung umfasst. Weitere Anweisungen entnehmen Sie bitte dem 
Atemschutzprogramm lhrer Einrichtung. 

Diese Masken sind nur in den folgenden Konfigurationen zugelassen: 


Tc VorsichtsmaBnahmen und 
Einschrankungen? 
ce ee at 


B4A-7523 46767 
84-7518 46827 


ABCIMNOP 
B4A-7520 46867 


1. SCHUTZ: 


seers 


Soon an 


Ss 





N95-Partikelfilter (95 % Filtereffizienz) wirksam gegen nicht-dlhaltige Partikelaerosole; 





Verwendung kann zeitlich beschrankt sein. 


. VORSICHTSMASSNAHMEN UND EINSCHRANKUNGEN: 

. Nicht fiir den Einsatz in Atmospharen mit weniger als 19,5 % Sauerstoff. 
Nicht fiir den Einsatz in Atmospharen, die unmittelbar lebens- bzw. gesundheitsgefahrdend sind. 
Die durch behGrdliche Standards festgelegten Héchstkonzentrationen diirfen nicht iiberschritten werden. 
Eine unsachgemaBe Verwendung oder Wartung dieses Produkts kann zu Verletzungen oder Tod fiihren. 

. Alle zugelassenen Atemschutzmasken miissen in Einklang mit MSHA, OSHA und anderen zutreffenden 
Bestimmungen ausgewahlt, angepasst und gewartet werden. 

N. Einzelne Teile dieses Produkts diirfen nicht ersetzt, abgedndert oder ausgelassen werden. Nur genau die 
Ersatzteile verwenden, die in der vom Hersteller angegebenen Konfiguration angegeben sind. 

. Gebrauchs- und Wartungsanleitungen fiir diese Masken lesen. 

NIOSH hat Atemschutzmasken nicht fiir den Gebrauch als OP-Masken eingestuft. 
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HALYARD* FLUIDSHIELD* 3 Pecnupatop 
CMpotTuBonpaxos ountpp N95 u xupypruyecka macka 


cnognnata SO SOFT* 





Hauuu Ha ynotpe6a 
1. Pa3genete kpamujata Ha pecnupatopa, 3a Ja ro OTBOpUTe HanbnHO. 


2. Jleko npesuiite Tenta Ha Hoca, 3a a OOpa3zyBaTe M3BUBKa. 

3. [pote pecnupatopa c ropHata YacT Halony, 3a la Ce BUAT ABeTe NPUCTATAL|M NEHTH 3a rnaBara. 

4. Cnomoujta Ha noKa3anynte v nanuyute cu oTAeNeTe ABeTe NPUCTATALN NeHTH 3a [aBaTa. 

5. Mpwabpxkaiikn npuctarawute neHTu cnokazanyuTe u nanyute cu, NocTaBeTe pecnpatopa 
kaTo Yala Nog 6papata cu. 

6. V3qppnaiite npuctaraunte neHTu Harope ui npe3 raBata. 


7. OtnycHete nanynte cu, 3a a ocBOOOAMTe AONHATA NPUCTATALa NeHTAa MA NOCTABeTe B OCHOBaTa 
Ha Bpata cu. 

8. [pyrata npuctarauja neta noctaBeTe Ha TeMeTO Cu. 

. pes nbTHO NPUTUCKaHe C NPBCTU OopMeTe MackaTa NO HOCa Ci. 

10. Mpogbmxete ga HanacBaTe pecnupatopa u Aa Aooopmate Kpamujata my, AoKaTO Aobpe ro 

NpucnocobuTe KbM ANYeTO cu. Cera NpoBepere Janu CTe NOCTaBMNM NpaBMNHO pecnupatopa. 
Vuctpykunu 3a noctraBave: 

+ Hocete c opakepata cTpana HaBDbH. 

+ — Cnegpaitte yka3aHuata 3a Non3BaHe pu BCAKO CilaraHe Ha pecnupaopa. 

+ — [lposepete qanu pecnupatopdr e npunerHan nbTHO KbM AMUeTO BU NpeAM BNMZaHe B 
3aMbpCceHa Cpefia. 

+ — Perynupaiite Tena Ha HOCa ako pecnupaTopdT He € NTHO NpuNenHa KbM HOCa BU. 
+ 3a Ja rapanTupate nnbTHO NpunenBate Ha KpanuaTa Ha pecnupaTopa KbM AMUeTO BU, 
Npemectete neHTuTe 3a raBa. 

+ He snuaaiite B 3ambpcexa Cpega ako pecnupaTopdT He e NPUNeNHaN NbTHO KM NMUeTO BU. 
Cregpaiite BCMYKM MHCTPYKUMU VM NpeaynpexAeHUA OTHOCHO ynoTpebata Ha TO3M pecnupatop, 
TapaHTupaiite na bTHO MpunArane M HOCeTe BUHArH Np M3narae. Hecna3BaHeTOo Ha TOBa 
VBUCKBaHe Le HaMasi epeKTUBHOCTTAa Ha pecnupaTopa uM 3aluTaTa Ha NoTpedutena, kaTO TOBA 
Moe fla HOBefe 40 3a60NABAHNA MAM CMT. 

Pecnupatoptt ¢ npotuBonpaxos duntbp HALYARD* FLUIDSHIELD* 3 N95 u xupypruyeckata Macka 
(84A-7521, 844-7523, 84A-7518, 84A-7520) ca ono6peHn cbrnacHo NIOSH Kato pecnupatopu c 
NpotuBonpaxos punrpp N95. Te ocurypaBat 95 % eekTuBHa PuNTpaya Ha YacTnUM Cc pasmep 0 0,3 
mukpoka. Otrogapat Ha CDC yka3aHuata 3a KOHTpON Ha i3narae Ha TB. 


Mpequa3zHayenne: Pecnupatopor c npoTuBonpaxos duntp FLUIDSHIELD* 3 N95 u xupypruyeckata 
Macka ca npeqHa3Ha4eHn 3a ynoTpeba oT nepcouall B Onepal|MoHHa 3ana M Apyrv 30paBHU paboTHMy c 
Wen 3alviTa Ha Nal|neHTM VM 34paBHM paboTHNM OT NpeHoc Ha MUKPOOpraHV3MM, KPbB, TeNeCHM TEYHOCTU 
MpeHacaHu No Bb3AyXa TBPAM YacTHUM. 

MctTpykynu 3a non3BaHe: 

1. [lpegu ynotpe6a non3Batenat TpAdBa ga Obge Oby4eH OT paboTogaTena OTHOCHO NpaBuNHOTO 
W3Non3BaHe Ha pecnupaTopa CbrnacHo AelicTBaMTe CTaHAapTM 3a Oe3onacHocT N 
3/1paBOCnOBHM yCNOBMA Ha TpyA. 

2. Ako pecnupaTopbt ce noBpegu miu nouyBcTBaTe 3aTpyHeHO ANWaHe, HanlycHeTe obeKTa. 
ViaxBppnete u cMeHeTe pecnupatopa. 


BHUMAHHE: Npu npaBunto noctaBane, pecnupatopst c npotuBonpaxos puntep FLUIDSHIELD* 
3 N95 u xupypriyecka Macka HaMaNABaT NOTeHyMaNHOTO M3narave Ha KPbB M TenlecHi 
Te4HOCTH M MpeHacaHuTe No Bb3AYXa MUKPOOpraHu3MM. To3M NpOAYKT He ENMMMHMpa M3ANO 
pucka oT 3a6onaBane unu MHeKyna. HANOMHAHE: Npegn u3znon3Bane Ha pecnupatopa 3a 
Npodecnonanhn yenu, chepBa fa ce NpunoKN NUcMeHa Nporpama 3a AMXaTenHa 3alvTAa, KOATO 
cma3Ba BCUYKM NpaBuTencTBeHN M3uckKBaHuA. B CALL pabotogatenute Tpa6Ba Aa cna3BaT 
Pernament 29 CFR 1910.134 Ha Arenynata 3a 6e3onacHocT uM 3qpaBe npn pabota (OSHA), 

KOMTO BKMIONBa MeQMUMHCKa Ol|eHKa, O6y4eHne M TeCTBaHe 3a NPUMTOAHOCT. 3a AONDAHNTeENH 
yka3aHua, HanpaBerTe cnpaBka C nporpaMata 3a AMXaTenHa 3alvTa Ha CbOTBeTHMA OOeKT. 


Te3u pecnuparopu ca oo6peHu eAMHCTBeHO B CneAHUTe KOHpurypayun: 


Npeaynpexgenua un 
ae 

84A-7521 N95 46727 

ABUMNOP 
84A-7523 N95 46767 
84A-7518 N95 46827 

ABUMNOP 
84A-7520 N95 46867 


1. 3ALNUTA: 





MpotuBonpaxosuat puntop 3a TEbpAM YacTuyY N95 (95 % HUBO Ha edeKTUBHOCT 


Ha (PUNTpa) e edeKTHBEH Cpellly HECbAbP Kall Macho aepo30nv; MoraT fa BakaT 
OrpaHM4eHna 3a NPOAbMKMTeNHOCTTAa Ha U3NON3BaHe. 





2. TIPEAYNPEKQEHMA VM OFPAHMYEHMA: 

A. [ja He ce v3non3Ba B cpega, CbAbpxallja NO-manko oT 19,5 % Kucnopog. 

B. ja He ce u3non3Ba B Cpefia, HeNocpeACTBEHO ONacHa 3a KUBOTA M 34paBeTO. 

C. He xagenwasaiite MakcumanHute KOHUeHTpayu 3a ynloTpeba, YTBbPAeHM CbINlacHO 3aKOHOBO 
YCTaHOBeHMTe M3U1CKBaHMA. 

J. Hecna3gaketo Ha ToBa M3UCKBaHe 3a NPaBMNHa ynoTpeba M NogApPbKa Ha TO3M NPOAYKT Moe Ja 
AoBene Jo yBpega wiv CMbpT. 

M. Bewykn ogo6pexn pecnupatopn TpAdsa Aa Obgat nog6pann, crnobeHu, n3NON3BaHU M NOAApPKaHN B 
cboTBetcTene c MSHA, OSHA u Apyru npunoxkumu pasnopen6u. 


rm 


Hukora He cMeHABaiiTe, Mogunynpaiite, HobaBaiite un OTCTpAaHABaliTe KaTO HeHY?KHM agen 
yactu. U3non3BaitTe camo CbOTBETHMTe pe3epBHM YaCTH B KOHOMIypayMATa, KaKTO € yKa3aHO OT 
Npow3Boguenar. 

HanpaBete cnpaBka ¢ MHCTpyKUMMTe 3a NoTpeOuTena W/W NoAApPSxKka Ha Te3M pecnupatopu. 
NIOSH He npegBunkga u3non3BakeTO Ha Te3 pecnupaTopu KaTO XMpypru4eckv MacKU. 






HALYARD* FLUIDSHIELD* 3 
(SB Mascarilla respiratoria y quirtirgica con filtro de particulas N95 


y forro SO SOFT* 





Instrucciones de uso 
1. Separe los bordes del respirador hasta abrirlos por completo. 

Doble ligeramente el soporte nasal hasta que forme una curva suave. 

Sujete la mascarilla de cabeza a fin de soltar las dos cintas. 

Separe las cintas con los dedos indice y pulgar de cada mano. 

Coldquese la mascarilla bajo la barbilla y continue sujetando las bandas con el indice y el pulgar 

de cada mano. 

Pasese las cintas sobre la cabeza. 

Suelte la cinta inferior y coléquela alrededor de la base del cuello. 

Coloque la otra cinta en la coronilla. 

Ajuste el soporte nasal sobre el puente de la nariz presionandolo firmemente con los dedos. 

0. Continde ajustandose la mascarilla y asegure los bordes hasta que logre un ajuste facial 
adecuado. Ahora, haga una prueba del ajuste. 


Sa cease SS 


se amna 


Instrucciones para ponerse la mascarilla: 
+ — Ellado anaranjado va fuera. 
+ — Siga las instrucciones de uso cada vez que use una mascarilla de proteccion. 
Antes de entrar a un area contaminada, verifique que el sello facial quede bien ajustado. 
Ajuste la pieza para la nariz si hay una fuga de aire en esta region. 
Coloque las diademas de forma que haya un sello firme alrededor de los bordes de la 
mascarilla. 
No entre a dreas contaminadas sila mascarilla no queda bien puesta. Siga todas las instrucciones 
y advertencias de uso de esta mascarilla de proteccion, cercidrese de que quede bien puesta, y 
Usela siempre que haya exposicidn. De lo contrario, la eficacia de la mascarilla y la proteccion del 
usuario estaran reducidas, lo que puede producir enfermedad o muerte. 
La mascarilla respiratoria y quirurgica HALYARD* FLUIDSHIELD* 3 N95 esta aprobada por NIOSH (844-7521, 
84A-7523, 84A-7518, 84A-7520) como mascarilla de proteccion (respirador) con filtro N95. Tiene una 
eficiencia de filtracién del 95% para particulas de 0,3 micras. Satisface las normas de los CDC relativas ala 
exposicién a tuberculosis. 
Uso previsto: 
La mascarilla respiratoria y quirurgica FLUIDSHIELD* 3 N95 esta indicada para uso por el personal de 
quirdfano y otros trabajadores de la salud para la proteccidn de los pacientes y el personal contra la 
transmisién de microorganismos, sangre, liquidos corporales y particulas transportadas por el aire 
Instrucciones de uso: 
1. Antes de usar, el empleador debe haberle dado al usuario capacitacién para el uso correcto de 
mascarillas de proteccién de acuerdo con las directrices de salud y seguridad pertinentes. 
2. Sila mascarilla de proteccién se dafia o la respiracion es dificil, abandone el area. Deseche la 
mascarilla y pongase una nueva. 
ADVERTENCIA: Cuando se usa correctamente, el respirador con filtro de particulas FLUIDSHIELD* 
3 N95 y la mascarilla quirtirgica reducen la posible exposicion a la sangre y los fluidos corporales, 
asi como a los microorganismos del aire. Este producto no elimina completamente el riesgo 
de contraer enfermedades 0 infecciones. RECORDATORIO: Antes del uso profesional de este 
respirador, se debe implementar un programa escrito de proteccion respiratoria que cumpla con 
todos los requisitos del gobierno local. En los Estados Unidos, las empresas deben cumplir con el 
OSHA 29 CFR 1910.134, que incluye evaluacion médica, formacion y prueba de ajuste. Consulte el 
Programa de proteccion respiratoria del centro para obtener mas instrucciones. 


Este respirador esta aprobado solo en la siguiente configuracion: 


iz : Advertencias y 
- ny 
84A-7521 N95 46727 
jews [ns sae 


B4A-7523 46767 
84-7518 46827 


ABCIMNOP 
B4A-7520 46867 


1. PROTECCION: 





Filtro de particulas N95 (nivel de eficiencia del filtro 95 %) efectivo contra aerosoles 





particulados libres de aceite; podrian aplicarse restricciones al tiempo de uso. 


2. ADVERTENCIAS Y LIMITACIONES: 

A. No usar en atmésferas que contengan menos de 19,5 % de oxigeno. 

B. No usar en atmésferas que supongan un peligro inmediato para la vida o salud. 

C. No exceder de las concentraciones de uso maximo establecidas por las normas reguladoras. 

J. Elincumplimiento de las normas de uso y mantenimiento para este producto puede resultar en 
lesion o muerte. 

M. Todos los respiradores aprobados se deberan seleccionar, ajustar al contorno, usar y mantener 
conforme al reglamento de MSHA, el de OSHA y otros que se apliquen. 

N. Nunca substituir, modificar, agregar ni omitir componentes. Usar solo piezas de repuesto precisas 
en la configuracion que especifica el fabricante. 

0. Para informacion acerca del uso y mantenimiento de estos respiradores consultar las instrucciones para el 
usuario o el manual de mantenimiento, 0 ambos. 

P. NIOSH no evalua respiradores para su uso como mascarillas quirtirgicas. 






HALYARD* FLUIDSHIELD* 3 
(G9 Respirator N95 s casticovym filtrem a chirurgickou maskou 


s vlozkou SO SOFT* 





Navod na pouziti 

1. Oddélte od sebe okraje masky, aby se pIné oteviela. 

2. Ohnéte lehce nosni drat tak, aby utvoril mirnou kivku.Podrzte masku vzhtiru nohama, aby se 
odhalily dvé pasky na hlavu. 
Pomoci ukazovacki a palcti od sebe tyto dvé pasky na hlavu oddélte. 
PodrZte tyto pasky na hlavu ukazovacky a palci a nasadte masku pod bradu. 
Pretdhnéte pasky na hlavu vzhiru a pres hlavu. 
Zbyvajici pasku na hlavu umistéte na temeno hlavy. 
Upravte nosni cast masky na kofenu nosu tak, ze na néj pevné zatlacite prsty. 
Pokracujte v Upravé respirdtoru a zajistovani okrajti tak dlouho, az dosdhnete dobrého piilnuti na 
oblicej. Nyni provedte zkousku pfilnuti. 
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Pokyny pro nasazeni: 

+  Nasad'te masku oranZovou stranou ven. 

+ Vady, kdyZ si budete nasazovat masku, dodrzte navod na pouziti. 

+ — Pred vstupem do kontaminované oblasti zkontrolujte tésnéni na tvafr, aby se zajistilo spravné 
prilnuti. 

+ Pokud maska okolo nosu netésni, upravte nosovou Cast masky. 
+ — Utahnéte pasky na hlavu, aby se zajistilo tésnéni na tvai podél okrajii respiratoru. 

+ — Pokud nedosahnete spravného prilnuti, nevstupujte do kontaminované oblasti. Dodrzte 
vSetkchny pokyny a varovani tykajici se pouziti tohoto respirdtoru, dosdhnéte spravného prilnuti 
anoste masku ve vsech pripadech vystaveni kontaminaci. Pokud tak neucinite, snizi se Ucinnost 
respirdtoru a ochrana uzivatele, coz mize vést k onemocnéni nebo smrti. 

Respiratory HALYARD* FLUIDSHIELD* 3 N95 s Casticovym filtrem a chirurgickou maskou (84A-7521, 84A-7523, 
84A-7518, 84A-7520) dosahly schvaleni NIOSH jako respiratory N95 s Casticovym filtrem. Maji 95% ucinnost 
filtrace Castic o velikosti 0,3 mikrometru. Spliuji smérnice CDC tykajici se kontroly expozice tuberkulézy 
Uréené pouziti: 

Respirator FLUIDSHIELD* 3 N95 s Casticovym filtrem a chirurgickou maskou je urcen pro pouziti persondalem 
operacniho salu a dalsich zdravotnikii na ochranu pacienti i zdravotnikt proti prenosu mikroorganismi, krve 
a télesnych tekutin a vzduchem prenasenych Casticovych materialii. 

Navod na pouziti: 

1. Pred pouzitim musi byt uzivatel vykolen zaméstnavatelem pro spravné pouziti respiratoru 
vsouladu s prislusnymi bezpecnostnimi a zdravotnickymi normami. 

2. Pokud se respirator poSkodi nebo pokud se dychani zhorsi, opustte oblast. Respirator zlikvidujte 
avyméitte. 

VAROVANI: kdyz se respirator FLUIDSHIELD* 3 N95 s Casticovym filtrem a chirurgickou maskou 
pouziva spravné, snizuje potencialni vystaveni krvi a télesnym tekutinam i mikroorganismim 
prenaSenym vzduchem. Tento produkt neodstraiuje kompletné riziko onemocnéni nebo infekce. 
PRIPOMINKA: pied pracovnim pouiitim tohoto respiratoru musi byt implementovan pisemny 
piedpis respiracni ochrany, ktery spliuje vSechny mistni viadni pozadavky. Ve Spojenych 

statech musi zaméstnavatelé dodrzovat piedpis OSHA 29 CFR 1910.134, ktery zahrnuje 

lékatské hodnoceni, Skoleni a testovani zptisobilosti. Prectéte si predpis respiracni ochrany 
zdravotnického zarizeni, kde jsou uvedeny dali pokyny. 


Tyto respiratory jsou schvaleny pouze co sa tyce nasledujicich konfiguraci: 
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1. OCHRANA: 





Casticovy filtr N95 (95% mira déinnosti filtru) déinny proti asticovym aerosoliim bez oleje; 





mohou se uplatnit Casova omezeni pou: 


2. BEZPECNOSTNI OPATRENI: 

A. Nepouzivejte v ovzdusich obsahujicich méné nez 19,5 procent kysliku. 

B. Nepouzivejte v ovzdusich bezprostredné nebezpecnych pro Zivot nebo zdravi. 

C. Nepfekracujte maximalni koncentrace pro pouziti stanovené regulacnimi normami. 

J. Nespravné pouziti a udrzba tohoto produktu mohou vést k poranéni nebo smrti. 

M. Vsechny schvdlené respiratory se musi volit, nasazovat, pouzivat a udrzovat v souladu s predpisy MSHA, 
OSHA a dalsimi piislusnymi predpisy. 

N. Nikdy nenahrazujte, neupravujte, nepridavejte ani neodstrafujte zadné soucdsti. Pouzivejte pouze presné 
nahradni soucasti v konfiguraci predepsané vyrobcem. 

0. Piectéte si navody na pouziti a/nebo Udrzbu téchto respirdtoril. 

P. Organizace NIOSH nehodnoti respiratory pro pouziti jako chirurgické masky. 





HALYARD* FLUIDSHIELD* 3 
Kirurgimaske med N95-partikelfilter 


med SO SOFT* foring 


Brugsanvisning 
1. Abnmasken helt ved at traekke i kanterne. 
Baj nasestykket lidt, sd det danner en let bue. 
Vend masken om til at fa fat i de to hovedstropper. 
Skil hovedstropperne fra hinanden med pege- og tommelfingre. 
Hold i stropperne med pege- og tommelfingre, og seet masken under hagen. 
Trek stropperne op over hovedet. 
Slip den nederste strop af tommelfingrene, og placér den omkring nakken. 
Placér den anden strop over baghovedet. 
Pas nesestykket stramt til neeseryggen med fast hand. 
0. Fortszt tilpasning af maske og -kanter, til De kan meerke, at den slutter godt til ansigtet. 
Kontrollér en ekstra gang, at masken passer godt. 


eS 


Soon an 


Tilpasningsanvisning: 
+ Den orange side skal vende udad. 
Folg brugsanvisningen, hver gang masken skal bruges. 

+ Kontrollér masken slutter tat til ansigtet, inden De gar ind i et kontamineret omrade. 

+ — Retneesestykket til, hvis der treenger luft ind omkring neesen. 
+ — Flyt pa hovedstropperne, sd maskekanten slutter tat til ansigtet. 

+ — Gdaldrig ind i et kontamineret omrade, hvis masken ikke sidder rigtigt. Folg alle anvisninger 
og advarsler vedr. brug af denne maske; den skal sidde rigtigt og skal bruges hele tiden under 
eksponering. Gor man ikke det, er masken og beskyttelsen ikke effektiv, og det kan fore til 
sygdom og dodsfald. 

NIOSH har godkendt HALYARD* FLUIDSHIELD* 3 N95 kirurgimasker med N95-partikelfilter (844-7521, 
84A-7523, 84A-7518, 844-7520) som N95-partikelfiltrende maske. Den opfanger 95 % af alle partikler pa 0,3 
mikron storrelse. Den opfylder CDCs retningslinjer for kontrol af eksponering for TB. 


Tilsigtet anvendelse: 
FLUIDSHIELD* 3 kirurgimasker med N95-partikelfilter er beregnet til operationsstuepersonel og andet 
plejepersonale til beskyttelse af bade patienter og plejepersonale mod overforsel af mikroorganismer, blod 
og legemsvaesker samt luftbarne partikler. 
Brugsanvisning: 
1. Arbejdsgiveren skal undervise brugeren i korrekt brug af masken iht. geeldende sikkerheds- og 
sundhedsstandarder, inden den tages i brug. 
2. Hvis masken bliver skadet, eller brugeren far andedratsbesveer, skal brugeren forlade omradet. 
Kassér masken, og tag en ny maske pa. 
ADVARSEL: Ved korrekt brug af FLUIDSHIELD* 3 N95 partikelfilter respirator og kirurgisk 
maske, reduceres potentiel eksponering for blod og kropsvaesker savel som luftbarne 
mikroorganismer. Dette produkt eliminerer ikke fulsteendigt risikoen for at padrage sig 
sygdom eller infektion. BEMARK: For erhvervsmeessig brug af denne respirator skal et skriftligt 
andedraetsbeskyttelsesprogram, der opfylder alle kommunale krav, gennemfores. | USA skal 
arbejdsgivere overholde OSHA 29 CFR 1910.134, som omfatter medicinsk evaluering, trzening og 
pasningstest. Henvis til facilitetens andedratsbeskyttelsesprogram for yderligere vejledning. 
Denne masketype er kun godkendt til folgende forhold: 


Forholdsregler og 
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1. BESKYTTELSESTYPE: 





N95-partikelfilter (med 95 % filtreringseffekt) beskytter mod partikel-aerosol uden olieind- 


hold; visse restriktioner kan veere gzeldende for varighed af brugen. 





2. FORHOLDSREGLER 0G RESTRIKTIONER: 

A. Ikke beregnet til brug i luft med under 19,5 % iltindhold. 

B. Ikke beregnet til brug i direkte livs- eller helbredsfarlig luft. 

C_ Boraldrig bruges ved koncentration over fastsatte standard i gaeldende regulativ. 

J. Ifald dette produkt benyttes og vedligeholdes forkert, kan det medfore tilskadekomst og dadsfald. 

M. Alle godkendte masker bor udveelges, tilpasses, bruges og vedligeholdes iht. MSHA, OSHA og iavrigt 
geldende regulativ. 

N. Maskedele bor aldrig hverken substitueres, modificeres, tilfojes eller udelades. Benyt altid kun dele, der 
er beregnet til det givne produkt iht. fabriksanvisningerne. 

0. Lees brugs- og vedligeholdsanvisningerne til masken. 

P. NIOSH udsteder ikke bedommelse af masker til kirurgibrug. 


HALYARD* FLUIDSHIELD* 3 
N95 filter-respiraator ja kirurgiline mask 


SO SOFT* voodriga 





Paigaldamisjuhised 
1. Tommake respiraatori servad lahti, et respiraator tdielikult avaneks. 
Painutage 6rnalt ninaklambrit, kuni see on veidi koverdunud. 
Hoidke respiraatorit alaspidi, et 2 elastset peapaela sellest valja langeks. 
Kasutades nimetissormi ja pdidlaid, hoidke 2 elastset paela iiksteisest eemal. 
Hoides peapaelu nimetissormede ja pdialdega, asetage respiraator loua alla. 
Tommake paelad iilespoole ja ile pea. 
Laske alumine peapeal pdialde tagant lahti ja seadke pael kukla taha. 
Seadke teine peapael lagipeale. 
Vormige ninaklamber iile ninajuure, surudes klambrit sormedega tugevasti vastu nina. 
0. Jatkake respiraatori sdttimist ja servade tihendamist, kuni tunnete, et respiraator on hasti 
sobitunud. Niiiid kontrollige paigaldust. 


FN lla 
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Sobitamisjuhised 
+  Kandke oranii poolega valjaspool. 
Respiraatori kandmisel jargige alati paigaldamisjuhiseid. 
Oige paigalduse tagamiseks veenduge enne saastatud alale sisenemist, et ndgu oleks tihedalt 
kaetud. 
Ohulekke korral nina iimbruses reguleerige ninaklambrit. 
+ — Asetage peapaelad uuesti kohale nii, et respiraatori servad oleksid tihedalt vastu nagu. 
Arge sisenege saastatud alale, kui respiraatorit ei Onnestu nduetekohaselt paigaldada. Jargige 
koiki juhiseid ja hoiatusi respiraatori kasutamise kohta, paigaldage respiraator nouetekohaselt 
ning kandke seda alati saasteainega kokkupuutel. Juhiste eiramise korral vaheneb respiraatori 
tohusus ja kaitsevdime ning tagajarjeks voib olla kasutaja haigestumine voi surm. 
USA riiklik todohutuse ja -tervishoiu instituut (NIOSH) on tunnistanud HALYARD* FLUIDSHIELD* 3 N95, 
filter-respiraatorid ja kirurgilised maskid (84A-7521, 84A-7523, 844-7518, 844-7520) vastavaks kaitseklassi 
N95 nouetele. Sellised respiraatorid peavad kinni 95% 0,3 mikroni suurustest osakestest. Nad vastavad USA 
Haiguste ohje ja preventsiooni keskuse (CDC) suunistele tuberkuloosiga kokkupuute piiramise kohta. 


Kasutusnaidustus 

FLUIDSHIELD* 3 N95 filter-respiraator ja kirurgiline mask on ette nahtud kasutamiseks operatsioonisaali 
personalile ja muudele tervishoiutddtajatele, et kaitsta patsiente ja tervishoiutédtajaid mikroorganismide, 
vere, kehavedelike ja dhu kaudu levivate osakeste eest. 


Kasutamisjuhised 
1. Enne respiraatori kasutamist peab todandja kandjale opetama selle nouetekohast kasutamist 
vastavalt kehtivatele todohutuse ja —tervishoiu standarditele. 
2. Respiraatori kahjustuse voi hingamise raskenemise Korral lahkuge saastatud alalt. Korvaldage 
respiraator ja vahetage see ue vastu. 
HOIATUS: néuetekohase kandmise korral vahendab filter-respiraator ja kirurgiline 
mask FLUIDSHIELD* 3 N95 voimalikku kokkupuudet vere, kehavedelike ja dhu kaudu 
leviavate mikroorganismidega. Kaesolev toode ei valista haigestumise voi nakatumise 
riski taielikult. MEELESPIDAMISEKS: enne selle respiraatori tédalast kasutamist tuleb 
luua kohaliku omavalitsuse néuetele vastav kirjalik hingamiskaitseprogramm. Ameerika 
Uhendriikides peavad tédandjad jargima standardit OSHA 29 CFR 1910.134, mis holmab 
meditsiinilist hindamist, koolitust ja sobivust. Tapsemate juhiste saamiseks tutvuge asutuse 
hingamiskaitseprogrammiga. 
Kaesolevad respiraatorid on heaks kiidetud kasutamiseks ainult jargmistes konfiguratsioonides. 


84A-7521 N95 46727 
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1. KAITSE 





N95-klassi osakestefilter (filtri tohusus 95%) tagab tohusa kaitse olivabade tahkete 


osakestega aerosoolide eest; kasutamisaeg voib olla ajaliselt piiratud. 





2. HOIATUSED JA PIIRANGUD 

A. Mitte kasutada atmosfadris, mille hapnikusisaldus on alla 19,5%. 

B. Mitte kasutada otseselt elu vai tervist ohustavas atmosfadris. 

C. Kasutamisel jargida standarditega kehtestatud kontsentratsiooninorme. 

J. Toote mittenduetekohane kasutamine ja hooldamine vib pohjustada vigastusi voi surma. 

M. K@iki heakskiidetud respiraatoreid tuleb valida, paigaldada, kasutada ja hooldada vastavalt MSHA, OSHA 
voi muude pddevate asutuste kehtestatud eeskirjadele. 

N. Mitte asendada, muuta, lisada ega eemaldada kaitsevahendi osi. Kasutada ainult identseid asendusosi 
tootja madratud konfiguratsioonis. 

0. Kasitsege respiraatoreid vastavalt kasutus- ja/voi hooldusjuhenditele. 

P. NIOSH ei hinda respiraatorite sobivust kirurgimaskina kasutamiseks. 





HALYARD* FLUIDSHIELD* 3 N95 Avanvevotikh, 
(GDM Kal XEIMOUPYIKH HAOKa PE PiATPO OWHaTIdiWV 
kat enévduon SO SOFT* 


Odnyic xerjons 

. Alaywpiote ta dkpa TNS avarvevoTIKNs WdoKaG yla va THY avoigeTE TANPWC. 
Avyiote ehappasc to oUppa WUTC yla va OXNLATIOTE! [La EAa~pIA KALTUAN. 
Kpatnote thy avanvevotikh UdoKa avaroda yla va exBéoete Touc SU0 Iwavtec KEPaAns. 
Xpnotporotwvtac touc deiktec Kal touc avtixelpéc oac, Staxwpiote touc dV0 pavtec KepaAns. 
Eve) Kpatate Touc wavtEc KePans HE TOU SEikTEG Kal TOUG aVTIXEIPEC CAG, TOMOBETHOTE THY 
AVATVEVOTIKH HAOKa KATW amd To MyoUVI Gas. 
TpaBnéte tous wdvtec Kepalns Mavw amd To KEpaAl oac. 

7. Aneheu@epwote Tov KATH LaVTA KEMaANGS amd ToUuC avTixelpec Oac Kal ToMOBETHOTE Tov OTN Baon 
TOU aUXéva oac. 

8. TonoBethote tov adho pavta KEpaAns OTHY KOPUPH TOU KEPaAtod oac. 

9. Mpooappoote to e€aptnpa pUTNS EyKapola TNS yEMupAc THS HUTNG, MEeCovtas anadd Mpoc ta 
KATW He Ta SayTUAG OAc. 

10. Luveyiote va puduilete Thy avanVvEvOTIKH LAOKA Kal AOPaAiOTE Ta AKPA EWC OTOU Va VIWGETE OTL 
1 UGoKa Exel Mpooappootéi Kahd OTO Npdowmo. EnahnBevote Th OWOTH EPAPpoyn TNC LaoKac. 

Odnyiec epappoyric: 

+ Ooptétat pe thy MoptoKaAi MAEupG Mpoc ta EEw. 

+ Na akohov®eite tic odnyiec xpronc Ka8e Popa Mou Popate THY avanvevOTIKh [doKa. 

+ — Ehey€te th o~payton oto Npdowmo yia va Stao~adioete TH OWOTH EPappoyn Mplv and Thv Eidodo 
€ LOAVOLEVO XWpO. 

Npooappdote to e€apthya pUtn¢ dv Stamiotwoete Stappor aépa yOpw ano th WUTH. 
Npooappdote touc wdvtec Kepalne yla va Stacpadioete TH OPPAyoN OT MpdowNo yUpw 
amd Ta AKpa THs avaTVEVOTIKNS LaoKac. 

+ Mnv etogBete o€ poAvopévo xwpo av dev Exel emttevyBel owoth EMappoyn TNS WaoKac. 
Akohou8note ohec tic odnyiec Kal TI¢ MPOELdorOIOElG OXETIKG HE TH XPHoN TH Mapovoac 
AVATVEVOTIKHS HdoKaG, StaoparioTE TH OWOTH EPapHoyH Kal PpovTiote va TH Popate Kad’ OA 
Ty dtdpKeta th¢ ExBeons. Edv Sev thphoete ta Napandvw, 8a pewOei n anoteheopatiKOTHTa THC 
AVANVEVOTIKNS HAOKAG Kal N Mpootadia Tov XProTH Kal aUTO pTopEi va OdyNoEl cE aoBEvEla H 
@avato. 

Ot avanvevotixés UdoKes pe Piktpo owpatidiwv FLUIDSHIELD* 3 N95 th¢ HALYARD* (84A-7521, 84A-7523, 
84A-7518, 84A-7520) eival eyKeKpIpevec amd To EBVIKO IVOTITOUTO EMayyEAPATIKNG UylElvHG Kal Ao~@aAEtaG 
(NIOSH) wc avanvevortikés pdoKEc LE PATO GwpaTIdiwv N95. Napéxouv anoteAeopatiKOTH|Ta piAtpapiopatoc 
95% owpatidiav 0,3 micron. MAnpobv tic odnyiec tou Kévtpou ehéyyou Kat MPOANN¢ aoBevelwv (CDC) twv 
HINA yia édeyyo tc ExBeons o€ pupatiwon. 

NpoBAenopevn xpron: 

H Avanvevotik Udoka pe piAtpo Gwpatidiwv FLUIDSHIELD* 3 N95 mpoopietat ya xpnon and MpoowmKd 
Xelpoupyeiou kat dAhouc erayyehpaties vyElovoptKis MEpiBarync yla thy Mpootadia Too Twv aoBeve doo 
Kl TWV EMAYYEAPATIOV UYELOVOLIKNS MEpiBaAWN¢ amd TH LETAPopd LKPOOpyaviopUv, aipatoc Kal dAhWV 
OWLATIKWV UYPWV Kal AEPOLETAPEPOLEVWV OwpaTIdiWV. 

Odnyiec xenon: 

1. [pw amd ty xpron, o xphotns npémet va exrraideutel and Tov epyodoty we Mpoc TH OwWoTH XpnoN 
TNC AVANVEVOTIKNS LAGKAG OULPwva LE Ta loXVOVTA MpOTUTTA ao~aAEtac Kal UyEiac. 

2. Edvn avanvevotikh UdoKa umootei pGopd h eaviotel duoKoAia avamvors, anoXWwproteE amd Tov 
Xwpo. Anoppilpte Kal avtIKaTaoTHOTE THY avaTVEVOTIKN [doKa. 

MPOXOXH: Otav poptétat oword, to PiAtpo OwWpaTIdiwv Kat XElpoupytKh Packa FLUIDSHIELD* 
3 N95 petovel tov mOavy EkOeon GE aipa Kal CWPATIKG VyPG KabWC Kal GE TUXOV NTHTIKOUG 
LUKpoopyaviopouc. Auto to mpoiov Sev efadeipet evtekwe tov Kivduvo eppavions acBEvetac 
fh Aoipw€énc. YNENOYMIZH: Now ano thy enayyeApatiKn Xpron autoU Tou avanvevotiipa, 
TIpENet va Epappoorei Eva ypanto NPoypappa avanvevoTIKns Mpootaciac Mou va tkavortotei 
OAEG TI¢ TOMKES ATTAITIGEIC Kat KaVoVIGpOUC. Lic Hvwpévec Modtteiec, ot epyodotec npénet va 
OULPopPwvovtat pE tov OSHA 29 CFR 1910.134, o onoioc mepthapPavet tatpiKr a€toAdynon, 
exrraidevon Kal e€étaon KATAAANAOTHTaG LUpPouAEuTEite To MPOypappa avanvevoTIKNS 
Mpootaciac ty¢ EyKaTaoTaNs yla Nepattepw odnyiec. 

Ot napovosc avanvevotiKés WAOKEC Eival EyKEKPIEVEG [OVO OTIC aKOAOUBEC Stapoppwoetc: 
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1. MPOXTAZIA: 





N95-Oidtpo owpatidiwy (eninedo anoteheopatiKdtytac piAtpou 95%) anotehEopatiKd Kata TWV 


Owpatidinv agpokupatuv, xwpic Edata. Mropei va toXVouv xpoviKoi Meptoptopoi w¢ MpoG TH XPRON. 





2. MPOMYAAZEIZ KAI NEPIOPIZMOI: 

A. Aev npéret va ypnotporonBei o¢ atpoopaipes mou meptéxouv MydtEpo ad 19,5 ToIG EKaTO O€vydvo. 

B. Aev npémet va ypnotporoinBei o€ atydopatpes Orou uNdpyél dpEeooc Kivouvoc yta TH Cun H THY Uyeia. 

[. Mnv unepBaivete tic péylotec ouyKevtpwoelc xprjons mou éxouv KablepwOei arto pubulotiKa MpdtuTTA. 

|. Haduvapia owotys xpranc kat ouvtpnons tov mapdvtoc mpoidvtoc unopei va odnynoEt o€ ToavpLaTIOLO h 
Gavato. 

M. Odec ol eyKeKpIpevEc avamVEVOTIKEG LAOKEC MIPEMEL Va EMIAEYOVTAL, EPAPLOCOVTaL, XPROILoMOLoUVTal Kal 
OUVTNPOUVTAL CULPA [LE TOUG loXVovTES KaVoVIOPOUC Thc AtevBuvonc ao~paAetac Kal UyEiac TwV opUXEiwv 
(MSHA) twv HINA, th¢ Atoiknons enayyeApatiKys aowpaAetac Kal uyeiac (OSHA) twv HINA Kat dAwv. 

N. foté unv avtiKabtotate, tpononoleite, mpoobetete H napadeinete Lépn Tou mpoidvtoc. Na xpnotporoteite 
[Ovo aKpiBy avtaAhaKtiKa pépn OTH Staydppwon Orc KaBopiCetal amd Tov KataoKEvaOTH. 

=. Avatpééte otic odnyies xpnons Kal/f ouvtpnons tw Mapovowy avanvevotiKw LadKWv. 

0. To EdviK6 wotitovto enayyehpatiKis uytetvns Kal aopahetac (NIOSH) dev agtoAoyei avanvevotikés UdoKEG 
VIG XPrON WC XElPOUPYIKWV LATKWV. 


HALYARD* FLUIDSHIELD* 3 
N95 Respiratore antiparticolato e mascherina chirurgica 


con rivestimento SO SOFT* 








Istruzioni per l’applicazione 
1. Separare i bordi del respiratore per aprirlo completamente. 
Piegare leggermente l’archetto nasale per formare una lieve curva. 
Tenere il respiratore al rovescio per esporre i due elastici stringitesta. 
Usando gli indici ei pollici, separare i due elastici. 
Tenendo gli elastici con gliindici ei pollici, applicare il respiratore sotto il mento. 
Tirare gli elastici verso I’alto e sopra la testa. 
Rilasciare l’elastico inferiore dai pollici e posizionarlo alla base del collo. 
Posizionare l’altro elastico sulla sommita del capo. 
Appoggiare l’archetto contro il dorso del naso e premere bene con le dita. 
0. Continuare a regolare il respiratore e a fissare i bordi sino a ottenere una buona aderenza al viso. 
Controllare l’aderenza. 
Istruzioni per l’aderenza al viso 
+ — Indossare con il lato arancione verso l’esterno. 
+ Ogni volta che si indossa il respiratore, attenersi alle istruzioni per |’applicazione. 
Controllare la guarnizione facciale, per garantire la buona aderenza del dispositivo prima di 
accedere all’area contaminata. 
+ — Seattorno al naso l’aderenza non é perfetta, regolare l'archetto nasale. 
+ — Riposizionare gli elastici stringitesta per bloccare la guarnizione facciale attorno ai bordi 
del respiratore. 
+ Senonsiriescea far aderire bene il respiratore, non entrare in aree contaminate. Seguire tutte 
le istruzioni e le avvertenze per l’uso di questo respiratore, far aderire ben il dispositivo al viso e 
indossarlo durante tutti i periodi di esposizione, pena la riduzione dell'efficacia del respiratore e 
della protezione estesa all’utente, con conseguente possibilita di malessere o morte. 
| respiratori antiparticolato e le mascherine chirurgiche HALYARD* FLUIDSHIELD* 3 N95 (84A-7521, 844-7523, 
84A-7518, 844-7520) sono approvati a norma NIOSH (TC-84A-0010) come respiratori con filtro antiparticolato 
N95. Offrono un’efficienza filtrante del 95% delle particelle da 0,3 micron. Soddisfano inoltre i requisiti delle 
direttive dei Centers for Disease Control per esposizione alla tubercolosi. 
Uso previsto 
Il respiratore e mascherina chirurgica FLUIDSHIELD* 3 N95 @ inteso per l’uso da parte di personale chirurgico e 
altri operatori sanitari per tutelare sia i pazienti che i sanitari contro il trasferimento di microrganismi, sangue 
ed altri fluidi corporei, nonché particolato a trasmissione aerogena. 
Istruzioni per|’uso 
1. Prima dell’uso, l’utente deve essere addestrato dal datore di lavoro sulle corrette modalita d’uso 
del respiratore ai sensi delle vigenti norme sanitarie e di sicurezza. 
2. Se ilrespiratore subisce danni o la respirazione diventa difficile, abbandonare l’area, quindi 
gettare il respiratore e indossarne uno nuovo. 
AVVERTENZA: se correttamente indossato, il respiratore con filtro antiparticolato e maschera 
chirurgica FLUIDSHIELD* 3 N95 riduce la potenziale esposizione ai fluidi ematici e corporei 
nonché ai microrganismi aerodispersi. Questo prodotto non elimina completamente il rischio 
di contrarre malattie o infezioni. DA TENERE PRESENTE: prima dell’utilizzo professionale di 
questo respiratore, deve essere implementato un programma scritto di protezione respiratoria 
che soddisfi tutti i requisiti legali vigenti. Negli Stati Uniti i dipendenti devono adempiere allo 
standard OSHA 29 CFR 1910.134 che disciplina la valutazione clinica, la formazione e la prova 
di indossamento del prodotto. Per ulteriori istruzioni, consultare il Programma di Protezione 
Respiratoria della struttura sanitaria. 
I respiratori sono omologati esclusivamente nella configurazione che segue. 
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1. PROTEZIONE 
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Filtro antiparticolato N95 (livello di efficienza del filtro: 95%), efficace contro aerosol privi di 





oli; possono esserci limiti alla durata d’impiego. 


2. RICHIAMI DI ATTENZIONE E LIMITAZIONI 

A. Non per uso in atmosfere contenenti meno del 19,5% di ossigeno. 

B. Non per uso in atmosfere che costituiscano pericolo imminente per la vita o la salute. 

C. Non superare le massime concentrazioni d’uso stabilite dalle normative vigenti. 

J. Lamancata osservanza delle istruzioni d’uso e di manutenzione potrebbe tradursi in lesioni gravi o fatali 
al paziente. 

M. Tutti i respiratori omologati andranno selezionati, adattati al viso, usati e sottoposti a manutenzione in 
osservanza delle normative MSHA, OSHA e di tutte le altre norme vigenti. 

N. Non sostituire, modificare, aggiungere né omettere mai componenti. Usare esclusivamente parti di 

ricambio nella configurazione specificata dal fabbricante. 

Consultare le istruzioni per I’utente e/o i manuali di manutenzione dei respiratori. 

La NIOSH non valuta l'idoneita dei respiratori all’uso come mascherine chirurgiche. 
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Respirators ar N95 sikdalu filtru un kirurgiska maska 
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LietoSanas noradijumi 
1. AtSkiriet respiratora malas, lai to pilnigi atvértu. 


2. Nedaudzielociet deguna stiepli, lai veidotu vieglu likni. 

3. Pagrieziet respiratoru ar augspusi uz leju, lai atbrivotu divas galvas saites. 

4. Lietojot raditajpirkstus un ikskus, atdaliet abas galvas saites. 

5. Satverot galvas saites ar raditajpirkstiem un ikskiem, pielieciet respiratoru tasites veida zem 
zoda. 

6. Velciet galvas saites uz augsu un pari galvai 

7. Atbrivojiet zemako galvas saiti no ikskiem un novietojiet to pie kakla pamatnes. 

8. Novietojiet otru galvas saiti virs ausim. 

9. Pielagojiet deguna posmu pie virsdegunes, nospiezot to ciesi leja ar pirkstiem. 

10. Turpiniet piemérot respiratoru un nostiprinat malas, lidz js parliecinaties, ka ta labi pieklaujas 


jusu sejai. Parbaudiet pielagojumu. 


PielagoSanas noteikumi: 
- Né@sat ar oranZo pusi uz aru. 
levérojiet lietoSanas pamacibas noteikumus katra respiratora lietosanas reizé. 
Pirms ieieSanas jebkura piesarnota teritorija, parliecinieties ka maska ciesi piegul sejai. 
Sakartojiet maskas deguna posmu, lai nebitu iespéjama gaisa ieplide ap degunu. 
Pielagojiet saites ap galvu péc vajadzibas, lai respiratora malas labak pieklautos pie sejas. 
+ — Neejiet piesarnota teritorija, ja maska cieSi nepiegul sejai. levérojiet visus noradijumus un 
bridinajumus respiratora lietoSanai, pareizi pielagojiet masku pie sejas un lietojiet ikreiz, kad 
pastav risks. Nepareiza lietosana samazinas respiratora efektivitati un lietotaja aizsardzibu un 
var izraisit saslimSanu vai navi. 
HALYARD* FLUIDSHIELD* respiratori ar N95 sikdalu filtru un kirurgiskas maskas (84A-7521, 844-7523, 
84A-7518, 84A-7520) ir NIOSH apstiprinati ka respiratori ar stkdalu filtru N95. Tie nodrosina 0,3 mikronu 
lielu dalinu filtréSanas efektivitati 95% apméra. Tas atbilst Slimibu kontroles centra (CDC - ASV) vadlinijam 
tuberkulozes riska kontrolei. 


Paredzéta lietoSana: 
FLUIDSHIELD* respirators ar N95 sikdalu filtru un kirurgiska maska ir paredzéta operaciju zales personala un 
citu veselibas apriipes darbinieku lietoSanai, lai aizsargatu pacientus un veselibas apripes darbiniekus no 
mikroorganismu, asins, kermena Skidrumu un gaisa esosu sikdalu ietekmes. 
LietoSanas noradijumi: 
1. Pirms lietoSanas darba devéjam, saskana ar spéka esosajiem drosibas un veselibas standartiem, 
ir jaéapmaca lietotaju ka pareizi izmantot respiratoru. 
2. Jarespirators tiek bojats vai elposana klist apgritinata, atstajiet teritoriju. Izmetiet respiratoru 
un lietojiet jaunu. 
BRIDINAJUMS: pareizi valkajot, dalinu filtra respirators un kirurgiska maska 
FLUIDSHIELD* 3 N95 samazina potencialu paklauSanu asins un kermena Skidrumu, ka ari 
gaisa esoSo mikroorganismu ietekmei. Sis produkts pilniba nesamazina slimibas vai infekcijas 
iegiSanas risku. ATGADINAJUMS: pirms 31 respiratora profesionalas lietosanas, ir jabit ieviestai 
rakstiskai elpoSanas aizsardzibas programmai, kas atbilst visam valsti noteiktajam prasibam. 
Amerikas Savienotajas Valstis darbiniekiem ir jarikojas saskana ar OSHA 29 CFR 1910.134, kas 
ietver medicinisko izvértéSanu, apmacibas un piemérotibas parbaudi. Papildu instrukcijas 
atradisiet iestades ElpoSanas aizsardzibas programma. 
Sie respiratori paredzéti lietoSanai tikai sekojosa konfiguracija: 
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N95-sikdalu filtrs (filtra efektivitates limenis ir 95%) aizsarga pret sikdalu aerosoliem, kuru 


sastava nav ella; lietoSanas laiks var bit ierobezots. 





PIESARDZIBAS PASAKUMI UN IEROBEZOJUMI: 
Nelietot atmosféra, kura ir mazak par 19,5 procentiem skabekla. 
Nelietot atmosféra, kas apdraud dzivibu vai veselibu. 
Neparsniedziet regulativo standartu noteiktas maksimalas lietosanas koncentracijas. 
Izstradajuma nepareizas lietoSanas un uzturéSanas gadijuma var notikt kaitéjums vai iestaties nave. 
. Visus apstiprinatos respiratorus ir jaizvélas, japieméro, jalieto un jauztur darba kartiba saskana ar MSHA, 
OSHA un citiem regulativajiem noteikumiem. 
N. Nekad neaizvietojiet, nemodificéjiet, nepievienojiet un neatvienojiet dalas. Lietojiet tikai specifiskas 
aizstajéjdalas, razotaja noraditajas konfiguracijas. 
Skatit $0 respiratoru lietotaja noradijumus un/vai informaciju par $0 respiratoru uzturéSanu darba kartiba. 
NIOSH neizvérté respiratorus lietoSanai par kirurgiskajam maskam. 


=z-OP>SNn 


~S 






HALYARD* FLUIDSHIELD* 3 
(Gy Chirurginé kauké su N95 daleliy filtru 


ir SO SOFT* pamuSalu 


Uzdéjimo nurodymai 
Atskirkite kaukés kraStus ir ja visiskai iSskleiskite. 
Siek tiek sulenkite nosies vielele suformuodami svelny kontira. 
Apverskite kauke zemyn, kad iskristy abu jos dirzeliai. 
Atskirkite dirzelius i8tempdami tarp smiliy ir nyk5ciy. 
Suéme dirZelius smiliais ir nykSciais, apgaubkite kauke savo smakra. 
Uztempkite dirzelius per galva. 
Paleiskite apatinj dirzelj nuo nykSciy, kad apjuosty sprandg ties galvos pagrindu. 
Antrajj dirzelj uztempkite aukstai ant pakausio. 
Stipriai apspausdami pirstais pritaikykite nosies kontiirg prie savo virsunoseés. 
. Koreguokite kauke ir spauskite kraStus tol, kol jausite, kad ji patogiai prigludusi prie veido. Dabar 
patikrinkite prigludima. 
Pritaikymo nurodymai: 
+ Dévéti oranzine puse iSorén. 
Kiekvieng karta devédami kauke laikykités jos uzdéjimo nurodymy. 
Prie’ jeidamij uztersta zona patikrinkite, ar kauké sandariai prigludusi prie veido. 
Jei aplink nosj praeina oras, pareguliuokite nosies vielele. 
Pakoreguokite galvos dirzeliy padétj, kad kaukés krastai sandariai priglusty prie veido. 

+ — Jei kaukés tinkamai prisitaikyti nepavyksta, neikite j uzterstq zong. Laikykités visy sios kaukés 
Naudojimo instrukcijy ir jspéjimy, tinkamai jq priglauskite prie veido ir visuomet dévékite esant 
kenksmingy daleliy poveikiui. Nesilaikant nurodymy, sumazes kaukés veiksmingumas bei 
apsauginis poveikis ir kils pavojus sveikatai ar gyvybei. 

HALYARD* FLUIDSHIELD* chirurginiy kaukiy su N95 daleliy filtrais (844-7521, 844-7523, 84A-7518, 
84A-7520) atitiktis yra Nacionalinio darby saugos ir sveikatos instituto (NIOSH) patvirtinta pagal kaukéms su 
N95 daleliy filtrais taikomus kriterijus. Jos 95 % filtravimo efektyvumu apsaugo nuo 0,3 mikrono daleliy. Jos 
atitinka Ligy kontrolés centro (CDC) rekomendacijas dél tuberkuliozes poveikio kontrolés. 

Numatytoji paskirtis: 

FLUIDSHIELD* chirurginé kauké su N95 daleliy filtru yra skirta naudoti operacinés personalui ir kitiems 
sveikatos priezitiros darbuotojams apsaugant ligonius ir pacius sveikatos priezidiros specialistus nuo 
mikroorganizmy, kraujo ir kino skysciy uzkraty bei nuo ore sklindanciy daleliy. 

Naudojimo instrukcija: 

1. PrieS naudojant darbdavys pagal taikomus norminius saugos ir sveikatos apsaugos reikalavimus 
privalo dévétojg apmokyti, kaip tinkamai kauke naudoti. 

2. Jei kauké pazeidziama ar jei tampa sunku kvépuoti, palikite zona. Kauke ismeskite ir pakeiskite 
kita. 

|SPEJIMAS: Tinkamai dévint, FLUIDSHIELD* 3 N95 daleliy filtras — respiratorius ir chirurginé 
kauké mazina potencialy kraujo ir kity kino skysciy bei oru pernesamy mikroorganizmy 
poveikio pavojy. Gaminys visiskai nepaSalina rizikos susirgti ar uzsikrésti infekcija. PRIMINIMAS: 
PrieS naudojant respiratoriy darbui, bitina jdiegti kvepavimo taky apsaugos programa pagal 
visus vietiniy valdzios organy reikalavimus, kuri turi biti jforminta raStu. Jungtinése Amerikos 
Valstijose darbdaviai turi vadovautis OSHA 29 CFR 1910.134 reikalavimais, jskaitant medicininj 
vertinima, mokymus ir tinkamumo bandymus. Daugiau informacijos galima rasti jstaigos 
kvépavimo taky apsaugos programoje. 

Sios kaukés patvirtintos taikyti tik tokiomis konfigiracijomis: 
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N95 daleliy filtras (95 % filtravimo efektyvumo lygis) veiksmingai apsaugo nuo kietyjy daleliy 





aerozoliy, kuriy sudétyje néra alyvos; gali biti taikomi naudojimo trukmés apribojimai. 


. ATSARGUMO PRIEMONES IR APRIBOJIMAI: 

. Neskirta naudoti aplinkoje, kurios atmosferg sudaro maziau kaip 19,5 proc. deguonies. 
Neskirta naudoti aplinkoje, kurios atmosfera kelia tiesioginj pavojy gyvybei arba sveikatai. 
Negalima virsyti norminiais reglamentais nustatyty leistinyjy naudojimo koncentracijos riby. 
Nesilaikant Sio gaminio naudojimo ir priezitros reikalavimy, kyla suzalojimo ar mirties pavojus. 

. Visas patvirtintas kaukes reikia pasirinkti, pritaikyti, naudoti ir prizidreti laikantis Kasykly saugos ir 
sveikatos administracijos (MSHA), Darby saugos ir sveikatos administracijos bei kity taikomy norminiy 
reikalavimy. 

N. Jokiu bidu negalima pakeisti, modifikuoti, pridéti arba paSalinti gaminio daliy. Pakeiskite tik gamintojo 

nurodytomis, specialiai tai konfigiracijai skirtomis dalimis. 

0. Informacijos apie Sias kaukes galima rasti naudotojo ir (arba) priezitiros instrukcijose. 

P. Nacionalinis darby saugos ir sveikatos institutas (NIOSH) neatestuoja kaukiy atitikties chirurginiy kaukiy 

paskirciai. 


=Z>OPSN 


HALYARD* FLUIDSHIELD* 3 
N95 részecskesztiré respiratormaszk és sebészi maszk 


SO SOFT* béléssel 








Hasznalati itmutato 
1. Huzzuk szét a respirdtormaszk peremét, hogy teljesen kinyiljon. 
A huzalt az orr helyén kissé meghajlitva formaljunk egy enyhe ivet. 
Tartsuk fejjel lefelé a respiratormaszkot, hogy lathatova valjon a két fejpant. 
A mutato- és hiivelykujjunkkal valasszuk szét a két fejpantot. 
Mikozben a mutato- és hiivelykujjunkkal tartjuk a fejpantokat, dbldsitsiik ki a respirdtormaszkot 
az allunk alatt. 
Huzzuk a fejpdntokat felfelé, majd at a fejiink felett. 
Engedjiik el az also fejpantot a hiivelykujjunkkal, és tegyiik a nyakszirtre. 
A masik fejpantot tegyiik a fejtetore. 
Igazitsuk az orr-részt az orrunkhoz ugy, hogy erdsen lenyomjuk az ujjunkkal. 
0. Folytassuk a respirdtormaszk elhelyezését, és rogzitsiik a széleit, amig Ugy nem érezziik, hogy jol 
illeszkedik. Ekkor ellendrizni kell a tokéletes illeszkedést. 
Viselési utasitasok: 
¢ Anarancssarga oldallal kifelé viselje. 
+ Arespirdtormaszk felhelyezésekor mindig tartsa be a hasznalati itmutatot. 
Fertézott teriiletre lépés eldtt ellendrizze, hogy tokéletes-e az illeszkedés az archoz. 
Orrkérnyéki légszivargas esetén Ujra be kell allitani az orr-részt. 
A fejpant ujrabedllitasaval biztositsa a respirdtormaszk széleinek biztonsagos illeszkedését 
az archoz. 
Ha tokéletes illeszkedés nem érhet6 el, akkor tilos a fertézott teriiletre lépni. A respirdtormaszk 
haszndlatéra vonatkoz6 minden utasitast és figyelmeztetést figyelembe kell venni, tokéletes 
illeszkedést kell elérni, és a fertdzésveszély teljes ideje alatt viselni kell a maszkot. Ezek 
elmulasztasa csokkenti a respirdtormaszk hatékonysagat és viseldje védettségét, ami 
megbetegedést vagy halalt okozhat. 
HALYARD* FLUIDSHIELD* 3 N95 részecskesztird respirdtormaszkokat és sebészi maszkokat (844-7521, 
84A-7523, 84A-7518, 84A-7520) a NIOSH N95 részecskesztiré respiratormaszkként jovahagyta. Ezek a 
maszkok a 0,3 mikronos részecskéket 95%-os hatékonysdggal kisztirik. A maszkok megfelelnek a CDC altal 
meghatdrozott tuberkuldzisveszély elleni védelemre vonatkozé iranyelveknek. 
Rendeltetésszerii hasznalat: 
AFLUIDSHIELD* 3 N95 részecskesztiré respiratormaszk és sebészi maszkokat mUitészemélyzet és mas 
egészségiigyi dolgozok szaméara késziilt, hogy védje mind a pacienst, mind az egészségiigyi dolgozot a 
mikroorganizmusoktdl, vértdl, testnedvektdl és légi ton terjedé részecskektdl. 
Felhasznaldi utasitasok: 
1. Haszndlata elt a munkaltato koteles a hatdlyos munkavédelmi eldirdsoknak megfelelé oktatast 
biztositani a respirdtormaszk helyes hasznalatardl. 
2. Arespirdtormaszk sériilése vagy légzési nehézség esetén el kell hagyni a fertézésveszélyes 
teriiletet. Ezutan a maszkot hulladékba kell helyezni, és Ujat kell hasznalni. 
VIGYAZAT: Helyes viselés mellett a FLUIDSHIELD* 3 N95 részecskesziiré respiratormaszk és 
sebészi maszk csokkenti a vérrel, testnedvekkel és levegoben terjed6é mikroorganizmusokkal 
valo érintkezés kockazatat. A termék nem zarja ki teljes egészében a megfertdzddés kockazatat. 
NE FELEDJE: A respiratormaszk foglalkozasi célu felhasznalasa elott irasbeli légzésvéedelmi 
programot kell bevezetni, ami teljesiti az ésszes helyi hatésagi eldirast. Az Egyesiilt Allamokban 
a munkaltatoknak be kell tartaniuk az OSHA 29 CFR 1910.134 szabalyozast, ami az orvosi 
vizsgalatra, képzésre és az illeszkedés tesztelésre vonatkozik. Tovabbi informaciokért lasd a 
létesitmény légzésvédelmi programjat. 
Arespiratormaszkok csak az itt kozoltek figyelembe vételével alkalmazhatok: 
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Az N95 részecskesztirés (95%-os hatékonysagui sztirés) csak az olajmentes részecskepermetek 


ellen hatékony, valamint a felhasznalas ideje korlatozott lehet. 





FIGYELMEZTETESEK ES KIKOTESEK: 

Tilos 19,5% alatti oxigéntartalmu légkorben alkalmazni. 

Tilos életre vagy egészségre kézvetlen veszélyt jelenté légkorben alkalmazni. 

Tilos meghaladni az eldirt szabvanyokban meghatdrozott koncentracids értékeket. 

Az eszkozre vonatkoz6 alkalmazasi és karbantartasi szabdlyok megsértése sériilést vagy halalt okozhat. 
. Az MSHA, az OSHA és az egyéb vonatkoz6 eldirasok betartasa az Osszes jovahagyott respiratormaszk 

kivalasztasakor, felhelyezésekor, haszndlatakor és karbantartasakor ktelez6. 
N.  Tilos az alkatrészeket helyettesité termékre cserélni, dtalakitani, azokbdl tobbet vagy kevesebbet 
alkalmazni. Csak pontosan a gyarté altal meghatarozott cserealkatrészeket szabad haszndlni. 
El kell olvasni a respirdtormaszkokra vonatkoz6 felhasznalasi, illetve karbantartasi itmutatot. 
ANIOSH a respirdtormaszkot nem mindsiti alkalmasnak sebészi maszkként valo felhasznalasra. 
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(pe N95 stoffiltermasker en operatiemasker 
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Aanwijzingen voor het aanbrengen 
1. Scheid de randen van het masker om het volledig te openen. 

Buig de neusdraad enigszins in de vorm van een lichte curve. 

Houd het masker ondersteboven om de twee hoofdbanden vrij te leggen. 

Scheid de twee hoofdbanden met de wijsvingers en de duimen. 

Terwijl u de hoofdbanden met uw wijsvingers en duimen vasthoudt, brengt u het masker onder 

de kin aan. 

Trek de hoofdbanden over uw hoofd omhoog. 

Neem de duimen van de onderste hoofdband af en plaats deze onder aan de nek. 

Plaats de resterende hoofdband op de kruin van het hoofd. 

Breng het neusstuk over de brug van de neus aan door er stevig met de vingers op te drukken. 

0. Stel het masker bij en zet de randen vast totdat het masker goed over het gezicht past. Voer nu 
een pasvormcontrole uit. 
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Aanwijzingen voor het passen: 
+ Met de oranje zijde aan de buitenkant dragen. 
+ — Volg de aanwijzingen voor het aanbrengen telkens wanneer het masker wordt gedragen. 
+ Controleer de afdichting rondom het gezicht om een goede pasvorm te verzekeren voordat u een 
verontreinigde ruimte binnentreedt. 
+ Stel het neusstuk bij als er lucht rond de neus ontsnapt. 
+ — Plaats de hoofdbanden opnieuw om een afdichting rondom het gezicht langs de randen van 
het masker te verzekeren. 
Treed geen verontreinigde ruimte binnen als er geen goede pasvorm kan worden verkregen. 
Volg alle aanwijzingen en waarschuwingen voor het gebruik van dit masker, zorg voor een 
goede pasvorm en draag het masker altijd tijdens blootstelling. Nalaten dit te doen zal de 
doeltreffendheid van het masker en de bescherming van de gebruiker verminderen en kan ziekte 
of overlijden tot gevolg hebben. 
De HALYARD* FLUIDSHIELD* 3 N95 stoffiltermaskers en operatiemaskers (84A-7521, 84A-7523, 844-7518, 
84A-7520) zijn door de NIOSH goedgekeurd als N95 stoffiltermaskers. Ze bieden 95% filtratie-efficiéntie van 
0,3 microndeeltjes. Ze voldoen aan de richtlijnen van de CDC voor blootstelling aan tuberculose. 
Beoogd gebruik: 
Het FLUIDSHIELD* 3 N95 stoffiltermasker en operatiemasker dient voor gebruik door het personeel in de 
operatiekamer en ander medisch personeel om zowel patiénten als medisch personeel te beschermen tegen 
de overdracht van micro-organismen, bloed, lichaamsvocht en in de lucht aanwezige deeltjes. 
Gebruiksaanwijzing: 
1. Voor gebruik moet de drager door de werkgever worden getraind in het juiste gebruik van het 
masker overeenkomstig de van toepassing zijnde veiligheids- en gezondheidsnormen. 
2. Alshet masker beschadigd wordt of de ademhaling moeizaam verloopt, dient u de ruimte te 
verlaten. Werp het masker weg en gebruik een nieuw masker. 


WAARSCHUWING: Wanneer dit FLUIDSHIELD* 3 N95 ademhalingstoestel met deeltjesfilter 

en chirurgisch masker op de juiste manier wordt gedragen, wordt de mogelijke blootstelling 
aan bloed en lichaamsvocht alsmede aan in de lucht aanwezige micro-organismen 

verminderd. Het product elimineert het risico op ziekte of infectie niet volledig. HERINNERING: 
voordat dit ademhalingstoestel beroepsmatig wordt gebuikt, moet een schriftelijk 
ademhalingsbeschermingsprogramma worden geimplementeerd, dat aan alle lokale 
overheidseisen voldoet. In de Verenigde Staten moeten werkgevers voldoen aan OSHA 29 CFR 
1910.134, die medische evaluatie, training en testen van de geschiktheid omvat. Raadpleeg het 
ademhalingsbeschermingsprogramma van de vestiging voor nadere instructies. 


Deze maskers zijn uitsluitend goedgekeurd in de volgende configuraties: 
* Waarschuwingen en 
= ‘| 1 
: jeer | beperkingen’ 
ABCJMNOP 
84A-7523 
ABCJMNOP 


N95-stoffilter (95% filterefficiéntieniveau) effectief tegen olievrije stofaérosols; er kunnen 
beperkingen gelden voor de gebruiksduur. 


2. WAARSCHUWINGEN EN BEPERKINGEN: 

A. Niet voor gebruik in een atmosfeer die minder dan 19,5 procent zuurstof bevat. 

B. Niet voor gebruik in een atmosfeer die onmiddellijk gevaar oplevert voor het leven of de gezondheid. 

C. De maximale gebruiksconcentraties zoals vastgelegd door regulerende normen niet overschrijden. 

J. Nalaten dit product naar behoren te gebruiken en onderhouden kan letsel of overlijden tot gevolg heb- 
ben. 

M. Alle goedgekeurde maskers moeten worden geselecteerd, aangepast, gebruikt en onderhouden overeen- 
komstig de voorschriften van MSHA, OSHA en andere van toepassing zijnde voorschriften. 

N. Nooit onderdelen substitueren, wijzigen, toevoegen of achterwege laten. Uitsluitend de exacte vervan- 
gende onderdelen gebruiken in de door de fabrikant gespecificeerde configuratie. 

0. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing en/of onderhoudshandleiding van deze maskers. 

P. NIOSH beoordeelt maskers niet voor gebruik als operatiemaskers. 









HALYARD* FLUIDSHIELD* 3 
N95 partikkelfiltrerende puste- og kirurgimaske 
med SO SOFT* foring 





Bruksanvisning 
Skill pustemaskens kanter slik at den apnes helt. 
Boy nesetraden lett slik at den har en svak kurve. 
Hold pustemasken opp-ned slik at de to hodebandene frigis. 
Bruk pekefingrene og tommene for d skille de to hodebandene. 
Hold hodebandene med pekefingre og tommer mens du hekter masken under haken. 
Trekk hodebandene opp og over hodet. 
Slipp nedre hodeband fra tommene og plasser det bak nede i nakken. 
Plasser det andre hodebandet oppe motissen. 
Form nesetraden til neseryggen ved d trykke den fast pa plass med fingrene. 
. Fortsett med a justere masken og tilpasse kantene til du foler at du har fatt en god tilpasning til 
ansiktet. Kontroller at pustemasken passer. 


Swe 
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Tilpasningsanvisninger: 
+  Brukes med den oransje siden ut. 
Folg bruksanvisningen hver gang pustemasken brukes. 
Kontroller ansiktstetningen for a sikre riktig passform for du gar inn i forurensede omrader. 
Juster neseboylen hvis det lekker luft rundt nesen. 
+ — Flytt hodesnorene for a sikre tetning mot ansiktet rundt kantene. 

+ Ikke gd inn iet forurenset omradet hvis du ikke far masken helt tett. Falg alle anvisninger og 
advarsler om bruken av denne pustemasken, sorg for god tetning, og bruke hele tiden ved 
eksponering. A ikke gjore dette vil redusere effekten av pustemasken og beskyttelsen av 
brukeren, og kan fore til sykdom eller dadsfall. 

HALYARD* FLUIDSHIELD* 3 N95 partikkelfiltrerende puste- og kirurgimaske (84A-7521, 844-7523, 84A-7518, 
84A-7520) er NIOSH-godkjente som N95 partikkelfiltrerende pustemasker. De gir 95 % effektiv filtrering av 
0,3 mikron partikler. De tilfredsstiller CDCs retningslinjer for TB eksponeringskontroll. 


Tiltenkt bruk: 

FLUIDSHIELD* N95 partikkelfiltrerende puste- og kirurgimaske er tenkt brukt av personale i operasjonsstuer 
og andre helsearbeidere for a beskytte bade pasienter og helsearbeidere mot overforing av mikroorganismer, 
blod og kroppsveesker og luftbarne materialer i partikkelform. 


Bruksanvisning: 
1. Forbruk ma brukeren fa opplering av sin arbeidsgiver i riktig bruk av pustemasker i henhold til 
gjeldende sikkerhets- og helsestandarder. 
2. Hvis pustemasken blir skadet eller det blir vanskelig a puste, ga ut av omradet. Kast pustemasken 
og erstatt med en ny. 
ADVARSEL: Nar den brukes riktig, reduserer FLUIDSHIELD* 3 N95 partikkelfiltrerende puste- 
og kirurgimaske potensialet for eksponering overfor blod og kroppsvaesker samt luftbarne 
mikroorganismer. Dette produktet eliminerer ikke faren for 4 padra seg sykdom eller 
infeksjon fullstendig. HUSK: For denne pustemasken brukes i arbeidssammenheng, skal det 
implementeres et skriftlig program for pustemaskebeskyttelse som overholder alle lokale 
forskriftsmessige krav. | USA ma arbeidsgivere overholde OSHA-forskrift 29 CFR 1910.134, som 
inkluderer medisinsk vurdering, opplzring og testing av passform. Se institusjonens program 
for pustemaskebeskyttelse for ytterligere opplysninger. 
Disse pustemaskene er kun godkjente i folgende konfigurasjoner: 


Forbehold og 
- 1 
B4A-7521 46727 
ABCIMNOP 
B4A-7523 46767 
B4A-7518 46827 
ABCIMNOP 
B4A-7520 46867 


1. BESKYTTELSE: 





N95-partikkelfiltrerende (95 % filtereffektivitet) effektiv mot oljefrie svevepartikler; det kan 





veere begrensninger pa hvor lenge. 


. FORBEHOLD 0G BEGRENSNINGER: 

. Skal ikke brukes i atmosfaerer som inneholder mindre enn 19,5 prosent oksygen. 
Skal ikke brukes i atmosfaere som medforer umiddelbar fare for liv eller helse. 
Maksimale konsentrasjoner i henhold til forskrifter ma ikke overskrides. 
Aiikke bruke og vedlikeholde dette produktet pa riktig mate kan fare til personskade eller dadsfall. 

. Alle godkjente pustemasker ma velges, tilpasses, brukes og vedlikeholdes i henhold til MSHA, OSHA, og 
andre gjeldende forskrifter. 

N. Deler ma aldri byttes, modifiseres, legges til eller fjernes. Bruk kun noyaktig riktige byttedeler i konfigu- 
rasjonen slik produsenten spesifiserer. 

. Se bruksanvisningen og / eller vedlikeholdsbeskrivelsen for disse pustemaskene. 

NIOSH evaluerer ikke pustemasker for bruk som operasjonsmasker. 
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HALYARD* FLUIDSHIELD* 3 
Respirator z filtrem czastek statych N95 i maska chirurgiczna 


z powtoka SO SOFT* 





Instrukcja uzywania 
1. Rozdziel krawedzie maski i otworz ja catkowicie. 
Zegnij lekko ksztattke na nos, formujac delikatny tuk. 
Chwy¢ maske odwrotnie tak, aby wypadty z niej dwie gumki. 
Palcami wskazujacymi i kciukami rozdziel obie gumki. 
Trzymajac gumki palcami wskazujacymi i kciukami, umies¢ maske pod podbrodkiem. 
Pociagnij gumki do gory i przetoz je przez gtowe. 
Zdejmij dolng gumke z kciukow i umies¢jq na karku. 
Umies¢ druga gumke na czubku gtowy. 
Dopasuj czes¢ nosowg do grzbietu nosa mocno dociskajac jq palcami. 
. Przesuwaj maske i dociskaj jej krawedzie, az poczujesz, ze jest dobrze dopasowana. A teraz 
sprawdz dopasowanie maski. 
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Instrukcje dopasowywania: 
+ Strona pomarariczowa musi by¢ skierowana na zewnatrz. 
+ Wktadajgc i noszqc maske zawsze stosuj sie do instrukcji uzywania. 
+ Przed wejsciem na teren skazony sprawdz szczelnos¢ przylegania do twarzy. 
+ — Jesliwokdt nosa istnieje nieszczelnos¢, dopasuj czes¢ nanosowa. 
Zmien potozenie gumek, aby zapewni¢ przyleganie krawedzi maski. 
Jesli nie daje sie uzyska¢ odpowiedniego dopasowania, nie nalezy wchodzi¢ na skazony teren. 
Stosuj sie do wszystkich instrukcji i ostrzezen dotyczacych stosowania maski, dopasuj ja 
prawidtowa i nos przez caty czas przebywania w skazonym rejonie. Niezastosowanie sie do tego 
zalecenia zmniejszy skutecznos¢ dziatania maski i moze by¢ przyczyna choroby lub smierci. 
Respiratory z filtrem czastek stalych HALYARD* FLUIDSHIELD* 3 N95 i maski chirurgiczne (844-7521, 84A- 
7523, 84A-7518, 844-7520) sq zatwierdzone przez NIOSH do uzytku jako maskiz filtrem czqstek statych N95. 
Zapewniajq one 95% skutecznos¢ filtrowania czastek o srednicy 0,3 mikrona. Sq one zgodne z Wytycznymi 
CDC dotyczacymi ograniczenia ekspozycji TB. 
Przeznaczenie: 
Respirator z filtrem czqstek statych FLUIDSHIELD* 3 N95 i maska chirurgiczna jest przeznaczona do stosowania 
przez personel sal operacyjnych i innych pracownikow stuzby zdrowia w celu ochrony zarowno pagentow, 
jak personelu przed przenoszeniem mikroorganizméw, krwi i ptynéw fizjologicznych oraz unoszacych sie 
czastek statych. 
Instrukcja uzywania: 
1. Przed uzyciem uzytkownik musi zosta¢ przeszkolony przez pracodawce w zakresie prawidtowego 
uzytkowania, zgodnie z odpowiednimi normami BHP. 
2. Jeslimaska zostanie uszkodzona lub oddychanie w niej jest utrudnione, nalezy opusci¢ skazony 
rejon. Uzy¢ nowej maski, a starq wyrzucic. 
OSTRZEZENIE: Odpowiednio noszony aparat oddechowy i maska chirurgiczna 
FLUIDSHIELD* 3 z filtrem czastek statych N95 zmniejsza potengalne narazenie na krew i ptyny 
ustrojowe, a takze unoszace sie w powietrzu mikroorganizmy. Ten produkt nie eliminuje 
catkowicie ryzyka zachorowania lub zakazenia. PRZYPOMNIENIE: Przed rozpoczeciem pracy z 
tym respiratorem nalezy wdrozy¢ pisemny program ochrony drog oddechowych, spetniajacy 
wszystkie wymagania wtadz lokalnych. W Stanach Zjednoczonych pracodawcy muszq 
przestrzegac normy OSHA 29 CFR 1910.134, ktora obejmuje badania lekarskie, szkolenia i testy 
sprawnosci fizycznej. W celu uzyskania dalszych instrukqi nalezy zapoznac sie z programem 
ochrony drég oddechowych obowiazujacym w osrodku. 
Maski te sq zatwierdzone do stosowania wytacznie w nastepujacych konfiguragach: 


Fears [tna | regia 
84A-7521 N95 46727 


TC 
[earscr_| ne 
84A-7523 N95 46767 
84A-7518 N95 46827 
ABCIMNOP 
84A-7520 N95 46867 


1. OCHRONA: 





N95-Filtr czastek statych (95% skutecznos¢ filtragji), skutecznie filtruje pobawione oleju 





czastki aerozolu; moze obowiazywac ograniczony okres uzytkowania 


. PRZESTROGI | OGRANICZENIA: 

. Nie nadaje sie do stosowania w atmosferze zawierajacej mnie] niz 19,5% tlenu 
Nie nadaje sie do stosowania w atmosferze stwarzajqcej bezposrednie zagrozenie zycia i zdrowia. 
Nie przekracza¢ maksymalnych stezen podanych w przepisach i normach. 
Niestosowanie sie do prawidtowych zasad uzytkowania i konserwacji moze byc przyczynq urazow lub 
smierci. 

. Wszystkie zatwierdzone maski nalezy dobierac, dopasowywac i konserwowa¢ zgodnie z przepisami 
MSHA, OSHA i innymi obowiazujacymi przepisami. 

N. Nigdy nie nalezy zamienia¢, modyfikowac, dodawac¢ ani wymontowywac zadnych czesci. Stosowac 
wytacznie oryginalne czesci w konfiguraqi podanej przez producenta. 

.  Zapoznaj sie z instrukcjq uzytkownika/instrukcja konserwacji tych masek. 

NIOSH nie ocenito tych masek do stosowania jako masek chirurgicznych. 
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HALYARD* FLUIDSHIELD* 3 
Respirador e mascara cirtirgica com filtro de particulas N95 


com revestimento SO SOFT* 








Instrugdes de aplicacao 
1. Separe as bordas do respirador para abri-lo por completo. 

Dobre levemente o arame do nariz como para formar uma curva ligeira. 

Segure o respirador ao contrario para que os dois eldsticos fiquem expostos. 

Separe os dois elasticos com o indicador eo polegar. 

Enquanto segura os elasticos com 0 indicador e 0 polegar, posicione o respirador abaixo do 

queixo. 

Puxe os elasticos para cima e por sobre a cabeca. 

Solte o elastico inferior dos polegares e coloque-o na base do pescoco. 

Coloque 0 outro elastico na nuca. 

Pressione o respirador firmemente com os dedos de forma a poder molda-lo ao nariz. 

0. Continue a ajustar o respirador e mantenha as bordas seguras até sentir que tenha conseguido 
um bom ajuste facial. Agora, verifique se o respirador esta bem ajustado. 
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Instrugdes de ajustamento: 
+ — Utilize com o lado cor de laranja virado para fora. 
+ — Sigaas instrugdes de aplicagdo sempre que o respirador seja utilizado. 
+ Verifique a aderéncia facial para garantir 0 ajustamento adequado antes de entrar em qualquer 
area contaminada. 
+ Ajuste bem ao nariz, se verificar a saida de ar em volta do nariz. 
+ — Reposicione os elasticos para assegurar a aderéncia facial em volta das extremidades do 
respirador. 
Nao entre numa area contaminada se nao puder obter uma aderéncia adequada. Siga todas as 
instrucdes e adverténcias sobre a utilizacdo deste respirador, obtenha um ajustamento adequado 
e utilize-o durante todas as situagdes de exposicdo. Se ndo proceder deste modo, reduzird a 
eficiéncia do respirador ea protecdo do utilizador, o que pode resultar em doenca ou morte. 
Os respiradores e mascaras cirtirgicas com filtro de particulas N95 FLUIDSHIELD* da HALYARD* 
(84A-7521, 844-7523, 84A-7518, 844-7520) sdo aprovados pela NIOSH como respiradores com filtro de 
particulas N95. Fornecem 95% de eficiéncia de filtracdo de particulas de 0,3 micron. Cumprem as Diretrizes do 
CDC para controlo de exposicdo a tuberculose. 


Utilizagao: 

O respirador e mascara cirurgica com filtro de particulas N95 FLUIDSHIELD* destina-se a ser utilizado pelo 
pessoal que trabalha em salas de operacdes e outros prestadores de cuidados de satide, a fim de proteger 
tanto os doentes como os prestadores de cuidados de satide contra a transferéncia de microrganismos, 
sangue e fluidos corporais e particulas existentes no ar. 


Instrugées de utilizagao: 
1. Antes de utilizar, 0 utilizador tem de ser treinado pelo empregador sobre a utilizagao adequada 
do respirador, em conformidade com as normas aplicaveis de seguranca e de higiene. 
2. Seorespirador se danificar ou se sentir dificuldade em respirar, saia da area onde se encontra. 
Descarte e substitua o respirador. 
AVISO: Quando usado adequadamente, o respirador e mascara cirurgica com filtro de particulas 
FLUIDSHIELD* 3 N95 reduza potencial exposicao a sangue ea fluidos corporais, bem comoa 
microorganismos existentes no ar. Este produto nao elimina completamente 0 risco de contracao 
de doencas ou infecées. LEMBRE-SE: Antes de usar profissionalmente este respirador, tem de 
ser implementado um programa de protecdo respiratoria que cumpra todos os requisitos da 
administracao publica local. Nos Estados Unidos, os empregadores tém de cumprir a norma OSHA 
29 CFR 1910.134, que inclui uma avaliacéo médica, formacao e testes de aptidao. Consulte o 
Programa de Protecao Respiratoria da unidade de satide para obter mais instrucdes. 


Estes respiradores sao aprovados apenas nas configuracoes seguintes: 


84A-7521 N95 46727 

ABOMNOP 
84A-7523 N95 46767 
84A-7518 N95 46827 

ABOMNOP 
84A-7520 N95 46867 


1. PROTEGAO: 





0 filtro de particulas N95 (95% do nivel de eficiéncia do filtro) é eficaz contra aerossdis em 





particulas sem oleo; podem aplicar-se restrices de duracao de utilizacao. 


PRECAUCOES E LIMITES: 
Nao se destina a utilizagdo em atmosferas que contenham menos de 19,5 por cento de oxigénio. 
Nao se destina a utilizagéo em atmosferas que apresentem perigo imediato para a vida ou para a satide. 
Nao exceda a utilizagao maxima das concentracdes estabelecidas pelas normas de regulamentacao. 
A falta de utilizacao e manutengdo adequadas deste produto poderd provocar lesdes ou morte. 
. Todos os respiradores aprovados deverdo ser selecionados, adaptados, utilizados e mantidos em confor- 
midade com a MSHA, a OSHA e outras regulamentacoes aplicaveis. 
N. Nunca substitua, modifique, acrescente ou omita elementos do respirador. Utilize apenas os elementos 
de substituigdo exatos da configura¢do, tal como especificados pelo fabricante. 
Consulte as instrugdes de utilizagdo e/ou de manutencdo destes respiradores. 
O NIOSH ndo aprova os respiradores para utilizacdo como mascaras cirlirgicas. 
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HALYARD* FLUIDSHIELD* 3 
Masca chirurgicala si masca respitratorie cu filtru de particule N95 


cu captuseala SO SOFT* 





Instructiuni de utilizare 
1. Separati marginile mastii pentru ao deschide complet. 

Indoiti sarma care trece peste nas, pentru a forma o curba lina. 

Tineti masca in asa fel incat cele doud benzi elastice sa fie in jos. 

Separati cele doua benzi, folosindu-va de degetul aratator si de degetul mare. 

in timp ce tineti benzile cu degetul aratator si degetul mare, plasati masca sub barbie. 

Trageti benzile in sus, peste cap. 

Eliberati banda de fixare inferioara si pozitionati-o la baza gatului. 

Pozitionati cealalta banda de fixare in crestetul capului. 

Fixati sarma pentru nas peste puntea nasului apasand ferm cu degetele. 

0. Continuati sd reglati masca si fixati marginile pana cand simtiti cd este bine pozitionata pe fata. 
Acum, efectuati o verificare a fixarii. 
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Instructiuni de montare: 
+  Purtati partea portocalie in afara. 

Urmati instructiunile de aplicare de fiecare data cand purtati masca. 

Verificati etanseitatea la nivelul fetei pentru a asigura o fixare corecta inainte de a intra in zona 

contaminata. 

+ — Reglatisarma pentru nas daca exista scurgeri de aer in jurul nasului. 
Repozitionati benzile de fixare pentru a fixa etansarea la nivelul fetei in jurul marginilor 
mastii. 

+ — Nuintratiintr-o zona contaminata daca nu se poate obtine o fixare corecta. Respectati toate 
instructiunile si avertismentele privind utilizarea acestei masti, obtineti o fixare corecta si 
purtati pe intreaga durata a expunerii. in caz contrar, veti reduce eficienta mastii si protectia 
utilizatorului, cea ce poate avea ca rezultat imbolnavirea sau decesul. 

Mastile cu filtru de particule si masca chirurgicala N95 HALYARD* FLUIDSHIELD* (84A-7521, 844-7523, 
84A-7518, 84A-7520) sunt aprobate de NIOSH ca masti cu filtru N95. Oferd 0 eficienta de filtrare 95% pentru 
particule de 0,3 microni. Respecta instructiunile CDC pentru controlul expunerii TB. 


Domeniu de utilizare: 

Masca cu filtru de particule si masca chirurgicala N95 FLUIDSHIELD* este menita pentru utilizare de catre 
personalul din spatiul de lucru si alte persoane din domeniul de sanatate pentru a proteja atat pacientii cat 
si personalul din domeniul sdnatatii de transferul de microorganisme, sange si fluide corporale si particule 
transportate prin aer. 


Instructiuni de utilizare: 
1. Inainte de utilizare, utilizatorul trebuie sa fie instruit de cdtre angajator pentru utilizarea 
corespunzatoare a mastii, in conformitate cu standardele de siguranta si sdnatate aplicabile. 
2. Daca masca se deterioreaza sau daca respiratia devine dificila, parasiti zona. Eliminati si inlocuiti 
masca. 
AVERTISMENT: Atunci cand este purtata in mod adecvat, respiratorul cu filtru de particule si 
masca chirurgicala FLUIDSHIELD* 3 N95 reduce posibila expunere la sange si fluide corporale, 
precum sila microorganismele din aer. Acest produs nu elimina complet riscul de a contracta 
boli sau infectii. MEMENTO: inainte de utilizarea profesional a acestui respirator, trebuie 
implementat un program scris de protectie respiratorie care indeplineste toate cerintele 
guvernamentale. in Statele Unite, angajatorii trebuie sa se conformeze standardului OSHA 
29 CFR 1910.134, care include evaluare medicala, instruire si testari de potrivire. Consultati 
Programul de protectie respiratorie al unitatii pentru instructiuni suplimentare. 


Aceste masti sunt aprobate doar in urmatoarele configuratii: 


B4A-7521 46727 

ABUIMNOP 
B4A-7523 46767 
BdA-7518 46827 

ABUIMNOP 
B4A-7520 46867 


1. PROTECTIE: 





Filtru de particule N95 (nivel de eficienta a filtrarii de 95%) eficient impotriva aerosolilor fara 


ulei; este posibil sa se aplice restrictii de utilizare in timp. 





2. PRECAUTH $1 LIMITARI: 

A. Nuse utilizeaza in atmosfere care contin oxigen in procent mai mic de 19,5. 

B. Nuse utilizeaza in atmosfere cu potential de pericol imediat la adresa vietii sau sanatatii. 

C. Nu depasiti concentratiile maxime de utilizare stabilite de standardele de reglementare. 

J. Incazul in care nu utilizati produsul in mod corespunzator sau daca nu-l intretineti corect, poate surveni 
ranirea sau decesul. 

M. Toate mastile aprobate vor fi selectate, montate, utilizate si intretinute in conformitate cu reglementarile 
MSHA, ISHA si alte reglementari aplicabile. 

N. Nuinlocuiti, nu modificati, nu adaugati si nu omiteti componente niciodata. Utilizati doar piese de 

schimb in configuratii, conform specificatiilor producatorului. 

Consultati instructiunile destinate utilizatorilor si/sau instructiunile de intretinere pentru aceste masti. 

NIOSH nu evalueaza mastile pentru utilizare ca masti chirurgicale. 
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HALYARD* FLUIDSHIELD* 3 Macka mequuymickaa HecTepunbHaa 
OfHOpazoBaa C Nbinenornowjarouyum dunbtpom N95 


wnokpbitvem SO SOFT* 





Yka3aHua Mo Mcnonb30BaHito 
1. Pa3BequTe KpaA MaCKM, NOMHOCTbIO PackpbIB ee. 
2. Hemuoro corHute HOCoBOi buKcaTop, NpvzaB eMy NonyKpyrnyt dopmy. 
3. YgepkuBaa pecnupatop BepxHeli CTOPOHOM BHM3, M3BNeKMTe (Ba TONOBHBIX HepxaTena. 
4. Yka3zaTenbHbIM M OonbwwMM NanbuyaMu pazpenute ux. 
5. YpepkuBaa ronoBHble AepxkaTenn ykazaTenbHbIMM M OONbLIMMM NanbyaMu, HajeHbTe 
pecnupatop Ha nog6opogok. 
6. HaTaHute ronoBuble Jepxkatenn Ha ronoBy. 
[punogHumute HMKHMi FONOBHON Aepxkatenb OonbUIMMM Nanblamu u NepepBMHbTe ero Ha 
OCHOBaHMe Wen. 
8. flomectute BTopoii ronoBHoit Aepxkatenb Ha Tema. 
9.  fanbyamu npugaiite HocoBoli YacT MacKM COOTBETCTBYWLIYW PopMy, NNOTHO NpugaBue ee 
K HOCy. 
10. Mogronute pecnupatop u 3apukcupyiite ero Kpaa, YTOObI OHM NONHOCTbHO Npunerann K AULY. 
[poBepbTe TOUHOCT NOATOHKN pecnupatopa. 


VuctpyKuuu fo nopronke 

+ Hocute pecnupatop opankeBoni cropoHoi Hapy xy. 

+ — [pv HoweHnn pecnupatopa Bcerga Cneayiite MHCTpYKYMAM NO ero Vcnonb30BaHi. 

+ — Tlepeg Bxof0M B 3arpA3HeHHYt0 30HY NPOBepbTe COCTOAHME NuyeBou MemOpadbl, ObecneyuB 
NpaBusbHyt0 NogroHKy pecnupatopa. 

[pv Hanuunn yTeuKu BO3AyXa BOKPYT HOCA NOATOHUTe COOTBETCTBYIOLY!0 YaCTb 
pecnupatopa. 

Ana repmMetu3ayun mect npuneraHua KpaeB pecnupatopa kK AMUy NepemecTuTe ronoBHble 
Aepxkatenn. 

+ He Bxogute B 3arpa3HeEHHYW 30HY NPM HEBO3MOMKHOCTH NPaBUNbHO NOATOHKM pecnupaTopa. 
Cnegyitte Bcem MHCTpyKUMAM M MepaM NpegocToporxKHOCTH No Vcnonb30BaHMW pecnupatopa, 
Haj\erkalMm 06pa30M NoproHMTe ero M HOCHTe ero B TeYeHMe BCero Nepuoga NpeObiBaHna B 
3arpA3HeHHON 30He. Hecobnifenne 3THX TpeboBahuii NpUBesAeT K CHUKEHUHO 3eKTUBHOCTU 
pecnmpatopa vi 3alMTbI, YTO MOXKET NPUBECTH K PasBUTUWO 3a00NeBAHMi MM CMepTH. 

Pecnupatopbi u xupypruyeckue mack HALYARD* FLUIDSHIELD* c nbinenornowatowum dunbtpom N95 
(84A-7521, 844-7523, 84A-7518, 844-7520) 3apeructpupoBaHb! HayMoHanbHbIM MHCTUTYTOM OXpaHbl 
Tpyda Vi NpoMbILNeHHON rurmeHb CLA (NIOSH) ana ucnonb30BaHua B Ka4ecTBe pecnupaTopos C 
uNbTpaMu B3BeLWeHHIX YacTUy N95. OH obecneunBaloT dunbTpayio 95% YacTuy pasmepom 0,3 MKM 
Vi COOTBETCTBYIOT pekomeHAalMaM LleHTpoB No KOHTponto 3aboneBaHuii CUA no npodunaktuKe nepegaun 
Ty6epkyneza. 





HasHa4enne 

Pecnpatop u xupypruyeckaa Macka FLUIDSHIELD* c nbinenornowjarowynm dunbTpom N95 npequasHayeHbl 
AIA Vicrlonb3OBaHMMA CneyManvcTaMM onepal|MOHHbIX M APyTMMM MeqMLMHCKMMM paboTHMKaMn C Yenbio 
3AL|MTbI UX VM Nal|MeHTOB OT Nepej|a4n MUKPOOpraHU3MOB, 3arpASHEHMA KPOBbIO, €€ KOMMOHEHTAMM, a 
Take B3BeLUCHHDIX YaCTML, IPUCyTCTBYIOLUUX B BO3AYXe. 


McTpyKyu No Mcnonb30BaHulo 
1. Tlepeg ucnonb30BaHneMm COTpyAHMK Aone ObITb oby4eH paboTogaTenem npukyvnam 
Hajlexkalljero NCNONb3OBaHMA pecniupaTopa B COOTBETCTBUM CO BCEMM NPUMeHUMbIMU 
cTaHjjapTamu 6e3zonacHOcTH M OXpaHbl 340poBbA. 
2. Mp noppexpexun pecnupatopa Man 3aTpyAHEHMN AbIXAaHNA HEOOXOAMMO NOKMHYTb 
3al pASHEHHYH0 30HY. YTMNUZMpyiiTe MCNONb3OBaHHbIM PechiupaTop Ui HafeHbTe HOBbII. 


NPEAYNPEKQEHUE: npv npabunbHom HOWeHMM pecnupartop u XupyprM4yeckaa MacKa 
FLUIDSHIELD* 3 c nbinenornowatouum punbtpom N95 oGecneynBaet cHuKeHNe 

plcKa NoTeHyMaNbHOro Bo3AeUcTBMA KPOBH M GuonorM4eckux KUAKOCTeH, a TaKKe 
NpucyTCTBylOWMX B BO3AyXe MUKpooprahu3moB. O_nako AaHHOe M3Qenne He NONHOCTbIO 
ycTpanaeT puck 3apakenua nv MA@uyMpoBanua. HANOMUHAHNE: nepeg Hayanom 
NpodeccnoHanbHoro Ucnonb30BaHuA AaHHOrO pecnupatTopa B y4peKAeHUN AOMKHA ObITb 
BHegpeda yTBepkeHHaA NporpaMmma No 3alnTe OpraHoB AbIXaHNA, COOTBeTCTBYIOWMaA 
BceM Tpe6oBaHMAM MeCTHOFO 3aKOHOAaTenbcTBa. B CoeqnHenHbix ltatax pabotogatenn 
AOMKHbI coGniopatb cranAapT OSHA 29 CFR 1910.134, cornacHo KoTOpomy Heo6xoqumo 
NpOBOAUTb MeANYMHCKHi OcMoTp, O6y4eHNe M TeCTMpoBalue Ha NpurogHoct. JanbHeiune 
yka3aHua CoqepkaTbca B Mporpamme no 3alyvTe OpraHos AbIXaHMA yYpexkgeHua, 


Jjannblii pecnupatop 3apernctppoBaH ANA Mchonb30BaHMA TONbKO B CnepyIowMXx 
KOHOurypaynax: 


YpoBeHb Mepbi npegoctopoxkHoctu 
84A-7521 
ABCJMNOP 





84A-7518 
ABCMNOP 
84A-7520 
1. YPOBEHb 3ALMTbI: 


Ounbtp B3BeWeHHbIX YacTuy N95 (capeKTMBHOCTbW 95%) oGecneunBaeT 3>MeKTHBHY! 3all|TYy OT 
aapo3oneii, He Copep»Kall|MX Macen; MOryT 6bITb NpMMeHMMbI OrpaHM4eHHA Ha BpeMA MCONb3OBaHHA. 


2. MPEQOCTEPEKEHMA M OFPAHUYEHMA 
A. He npegva3Ha4er Ana Vcnonb30BaHna B aTMocepe, cofep»kalyeli MeHee 19,5% Kucnopoga. 


He npequa3Ha4ex yA Ncnonb30BaHMA B aTMOCdepe, HeNOCpeACTBEHHO yrporkaloleli KU3HM MM 
30poBbI0. 
He fonyckaeTca npeBbILeHNe MaKCMMaNbHbIX KOHUeHTpauiMit, NPegyCMOTPEHHDIX perynATOPHbIMM 
cTaHgaptamu. 
Heco6niopeHne TpeGoBaHuii no HaANexkalemy Mcnonb30BaHMl0 AAHHOFO U34eNuNA MOKeT NPUBECTU K 
NpvuvHeHnio Bpega 3A0poBbi0 MM CMepTH. 

. Bce 3aperucTpmpoBaHHble pecnupaTopb! AosKHbI NogOupatbca, NOATOHATHCA M MICNOMb30BaTbCA 
B COOTBETCTBUM C TpeOoBaHMAMN YnpaBneHua No GezonacHOCTM M OXpaHe Tpyga B AOGbIBa‘OWelt 
NpombiwnenHoctu CLA (MSHA), DegepanbHoro areHTcTBa no oxpaxe Tpyza u 3n0poBba CLA (OSHA) u 
Apyrumu npwmexumbimu TpeGoBaHuamn. 
He ponyckaetca 3ameHa, MoANdukayMa, AoGaBneHMe nn yAaneHe OTAeNbHbIX KOMNOHEHTOB 
pecnupatopa. Heo6xogumo Uchlonb30BaTb TONbKO yKa3aHHble Npou3BOg_MTeNeMm 3anachble YacTu. 
Heo6xogumo npvgepXuBaTbCa MHCTPYKUMii No Mcrlonb3OBaHMWO M/MnM pabore c AaHHbIMU 
pecnupatopamn. 
NIOSH He npoBoguin uccnegoBaHuii BO3MOKHOCTH VicnOMb3OBaHMA PecnupaTopos B KayecTBe 
XMpYpruyeckx MaCoK. 
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HALYARD* FLUIDSHIELD* 3 
(Som Respirator N95 s casticovym filtrom a chirurgickou maskou 


s vlozkou SO SOFT* 


Navod na pouzitie 
1. Oddelte od seba okraje masky, aby sa napino otvorila. 
Ohnite zlahka nosovy drat tak, aby utvoril miernu krivku. 
Podrzte masku hore nohami, aby sa odhalili dve pasky na hlavu. 
Pomocou ukazovakov a palcov od seba tieto dve pasky na hlavu oddelte. 
PodrZte tieto pasky na hlavu ukazovakmi a palcami a nasadte masku pod bradu. 
Pretiahnite pasky na hlavu hore a cez hlavu. 
Uvolnite nizsiu pasku na hlavu z palcov a nasadte ju na dolnd cast krku. 
Zvysnu pasku na hlavu umiestnite na temeno hlavy. 
Upravte nosovd cast masky na korenu nosu tak, Ze na fu pevne zatlacite prstami. 


0. Pokracujte v Uprave masky a zaistovaniu okrajov tak dlho, kym nedosiahnete dobré prilnutie na 
tvar. Teraz vykonajte skuSku prilnutia. 


Semen ansawn 


Pokyny pre nasadenie: 

+  Nasad'te masku oranZovou stranou von. 

+ — Vidy, ked'si budete nasadzovat masku, dodrzte navod na pouzitie. 

+ Pred vstupom do kontaminovanej oblasti skontrolujte tesnenie na tvar, aby sa zaistilo spravne 
prilnutie. 

+ — Akmaska okolo nosu netesni, upravte nosovd cast masky. 
+ Utiahnite pasky na hlavu, aby sa zaistilo tesnenie na tvar pozdiz okrajov respiratora. 

+ — Aknedosiahnete spravne prilnutie, nevstupujte do kontaminovanej oblasti. Dodrzte vsetky 
pokyny a varovania tykajuice sa pouzitia tohto respirdtora, dosiahnite spravne prilnutie a noste 
masku vo vsetkych pripadoch vystavenia kontamindcii. Ak to neurobite, znizisa Ucinnost 
respirdtora a ochrana pouzivatela, Co méze viest k ochoreniu alebo smrti. 

Respiratory HALYARD* FLUIDSHIELD* 3 N95 s Casticovym filtrom a chirurgickou maskou (84A-7521, 84A-7523, 
84A-7518, 84A-7520) dosiahli schvalenie NIOSH ako respiratory N95 s Casticovym filtrom. Maju 95% ucinnost 
filtracie Castic o velkosti 0,3 mikrometra. Splitaju smernice CDC tykajtice sa kontroly expozicie tuberkulézy. 
Uréené pouzitie: 

RespirdtorFLUIDSHIELD* 3 N95 s Casticovym filtrom a chirurgickou maskou je urceny na pouzitie persondalom 
operacnej sadly a dalsich zdravotnikov na ochranu pacientov i zdravotnikov proti prenosu mikroorganizmov, 
krvia telesnych tekutin a vzduchom prenasanych Casticovych materidlov. 

Navod na pouzitie: 

1. Pred pouzitim musi byt pouzivatel vySkoleny zamestnavatelom pre spravne pouzitie respirdtora 
vstilade s prislusnymi bezpecnostnymi a zdravotnickymi normami. 

2. Aksa respirator poskodi alebo ak sa dychanie zhorsi, opustte oblast. Respirator zlikvidujte a 
vymente. 

VAROVANIE: Ked’sa respirator FLUIDSHIELD* 3 N95 s Casticovym filtrom a chirurgickou 

maskou pouziva spravne, znizuje potencidlne vystavenie krvi a telesnym tekutinam, ako aj 
mikroorganizmom prenaSanym vzduchom. Tento produkt neodstraiuje riziko nakazenia 
ochorenim alebo infekciou upline. PRIPOMIENKA: Pred pracovnym pouzitim tohto respiratora 

sa musi uplatnit pisomny program respiratnej ochrany, ktory spifia vsetky miestne tatne 
poziadavky. Zamestnavatelia v USA musia dodrziavat predpis OSHA 29 CFR 1910.134, co zahiiia 
zdravotné hodnotenie, odbornu pripravu a skusku priliehavosti. Precitajte si program respiratnej 
ochrany zdravotnickeho zariadenia, kde st uvedené dalsie pokyny. 


Tieto respiratory su schvalené len Co sa tyka nasledujucich konfiguracii: 


ay Bezpecnostné opatrenia a 
. } ons’ | spt | Bmegstng patna | 
84A-7521 N95 46727 


[eas | ae 
84A-7523 N95 46767 
84A-7518 N95 46827 
ABCJMNOP 
84A-7520 N95 46867 


1. OCHRANA: 





Casticovy filter N95 (95% miera ucinnosti filtra) ucinny proti Casticovym aerosdlom bez oleja; 





mézu sa uplatnit Casové obmedzenia pouzi 


2. BEZPECNOSTNE OPATRENIA A OBMEDZENIA: 

A. Nepouzivajte v ovzdusiach obsahujucich menej ako 19,5 percent kyslika. 

B. Nepouzivajte v ovzdusiach bezprostredne nebezpecnych pre Zivot alebo zdravie. 

C. Neprekracujte maximdlne koncentrdcie pre pouzitie stanovené regulacnymi normami. 

J. Nespravne pouditie a idrzba tohto produktu mézu viest k poraneni alebo smrti. 

M. Vsetky schvalené respiratory sa musia volit, nasadzovat, pouzivat a udrziavat v sulade s predpismi MSHA, 
OSHA a dalsimi prislusnymi predpismi. 

N. Nikdy nenahradzujte, neupravujte, nepridavajte ani neodstranujte ziadne sucasti. Pouzivajte len presné 
nahradné suicasti v konfigurdcii predpisanej vyrobcom. 

0. Precitajte si navody na pouzitie a/alebo udrzbu tychto respiratorov. 

P. Organizdcia NIOSH nehodnoti respiratory na pouzitie ako chirurgické masky. 






HALYARD* FLUIDSHIELD* 3 
(dy N95 respirator s filtrom za delce in kirurska maska 


s SO SOFT* oblogo 





Navodila za uporabo 

Locite robove respiratorja, da ga popolnoma odprete. 

Rahlo ukrivite Zico za nos, da oblikujete nezno krivuljo. 

Respirator drzite narobe, da izpostavite naglavna trakova. 

Zuporabo kazalcev in palcev locite naglavna trakova. 

Ko drzite naglavna trakova s kazalci in palci, oblikujte respirator pod brado, da bo videti kot 

skodelica. 

Potegnite naglavna trakova navzgor in preko glave. 

Spustite nizji naglavni trak s palca in ga namestite na zacetek vrat. 

Preostali naglavni trak namestite na vrh glave. 

Polozite nosni del prek mosticka na svojem nosu, tako da s prsti Cvrsto pritisnete navzdol. 

0. Nadaljujte s prilagajanjem respiratorja in pricvrstite robove, tako da zacutite, da ste dosegli 
dobro prileganje na obrazu. Zdaj izvedite preverjanje prilagajanja. 


CASS see 


Been 


Navodila za namestitev: 
+  Nositez oranZno stranjo navzven. 
+ — Sledite navodilom za namestitev vsakic, ko nosite respirator. 
+ — Preden vstopite v kontaminirano obmodje preverite, ce tesnila na obrazu zagotavljajo ustrezno 
prileganje. 
+ — Ceopazite, da respirator okoli nosu ne tesni, prilagodite nosni del. 
+  Ponovno namestite naglavne trakove, da na obrazu zagotovite dobro tesnjenje okoli robov 
respiratorja. 
Ne vstopite v kontaminirano obmogje, ce ne morete zagotoviti ustreznega prileganja. Sledite 
vsem navodilom in opozorilom v zvezi z uporabo respiratorja; zagotovite ustrezno prileganje 
ter nosite med celotnim Casom izpostavljenosti. V kolikor tega ne storite, bo to zmanjsalo 
ucinkovitost respiratorja in zascito uporabnika, kar lahko povzrodi bolezen ali smrt. 
HALYARD* FLUIDSHIELD* 3 N95 respirator s filtrom za delce in kirurska maska(84A-7521, 844-7523, 
84A-7518, 84A-7520) so odobreni po NIOSH kot N95 respiratorji s filtrom za drobce. Zagotavljajo 95% 
filtrirno ucinkovitost za delce velikosti 0,3 mikrona. Ustrezajo smernicam ameriskega Centra za nadzor in 
preprecevanje bolezni glede nadzora nad izpostavljenostjo tuberkulozi. 


Predvidena uporaba: 

FLUIDSHIELD* N95 respirator s filtrom za delce in kirurska maska sta namenjena osebju v operacijskih sobah 
in drugim zdravstvenim delavcem, da zasciti bolnike in zdravstvene delavce pred prenosom mikroorganizmov, 
krvi in telesnih tekocin ter drobcev, ki potujejo po zraku. 


Navodila za uporabo: 
1. Pred uporabo mora delodajalec uporabnika poduCiti o pravilni uporabi respiratorja v skladuz 
veljavnimi varstvenimi in zdravstvenimi standardi. 
2.  Cepride do poskodb na respiratorju, ali Ce dihanje postane otezeno, zapustite podrogje. 
Respirator zavrzite in ga nadomestite z drugim. 
OPOZORILO: V primeru pravilne uporabe zmanjsuje respirator s filtrom za trdne delce in 
kirurska maska FLUIDSHIELD* 3 N95 morebitno izpostavljenost krvi in telesnim tekocinam ter 
mikroorganizmom v zraku. Ta izdelek tveganja za nastanek bolezni ali okuzb ne odpravijav 
celoti. OPOMNIK: Pred uporabo tega respiratorja je treba izvesti pisni program za zascito dihal, 
ki izpolnjuje vse lokalne viadne zahteve. V Zdruzenih drzavah Amerike morajo delodajalci 
upostevati standard OSHA 29 CFR 1910.134, ki vkljucuje zdravstveno oceno, usposabljanje in test 
primernosti. Za vec navodil se obrnite na ustanovo, ki izvaja program za zascito dihal. 


Ti respiratorji so odobreni le v naslednjih konfiguracijah: 


B4A-7521 46727 

ABCIMNOP 
BdA-7523 46767 
84-7518 46827 


ABCIMNOP 
B4A-7520 46867 


1. ZASCITA: 





N95 filter za delce (95% filtrirna ucinkovitost) ucinkovit za delce aerosolov delce brez olja; 


lahko veljajo Casovne omejitve. 





2. SVARILA IN OMEJITVE: 

A. Niza uporabo v okoljih z manj kot 19,5 odstotka kisika. 

B. Niza uporabo v okoljih, ki neposredno ogrozajo Zivijenje ali zdravje. 

C._ Ne presezite najvisje dovoljene koncentracije, vzpostavijene s strani zakonskih standardov. 

J, Ce tega izdelka ne boste pravilno uporabljali ali vzdrzevali lahko pride do poskodba ali smrti. 

M. Vsi odobreni respiratorji naj bodo izbrani, prilagojeni, uporabljani in vzdrzevani v skladu s predpisi MSHA, 
OSHA in drugimi zadevnimi predpisi. 

N. Nikoli ne nadomestite, spremenite, dodajte ali izpustite delov. Uporabljajte le tocne nadomestne dele v 
konfiguraciji, ki jo je opredelil proizvajalec. 

0. Upostevajte navodila za uporabnika in/ali vzdrzevanje teh respiratorjev. 

P. NIOSH ne ocenjuje respiratorjev za uporabo kot kirurske maske. 
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Hiukkassuodattimella varustettu HALYARD* FLUIDSHIELD* 3 
Ge N95 -hengityssuojain ja leikkausmaski 


SO SOFT* -vuori 


Asetusohjeet 
Veda hengityssuojaimen reunat erilleen aukaistaksesi sen taysin. 
Taivuta nendosan metallilankaa hieman niin, etta siita tulee lievasti kaareva. 
Kadnnd hengityssuojain ylosalaisin, jotta kaksi pddnauhaa tulee esiin. 
Erota pddnauhat toisistaan kayttamalld etusormia ja peukaloita. 
Pida pddnauhoista kiinni etusormilla ja peukaloilla ja vie hengityssuojain leuan alle. 
Vie pddnauhat paan yli. 
Sijoita alempi pddnauha niskan taakse ja pdasta se irti peukaloista. 
Laita toinen pddnauha padlaelle. 
Muotoile nendosa tiiviisti nenavarren padlle painamalla napakasti sormilla. 
Sddda lopuksi hengityssuojainta siten, ettd sen reunat asettuvat mukavasti kasvoja vasten. 
Tarkista nyt suojaimen tiiviys. 
Sovitusohjeet: 
+ Oranssin puolen taytyy olla ulospain. 
+  Noudata asetusohjeita joka kerta, kun kaytat hengityssuojainta. 
+ — Tarkista, ettd suojain on tiiviisti kasvoja vasten, ennen kuin menet kontaminoituneelle alueelle. 
+ — Sdadd nendosaa, jos ilmaa pédsee vuotamaan nenan ymparilla. 
+ — Sdddd pdédnauhoja varmistaaksesi, etd hengityssuojaimen reunat istuvat tiiviisti kasvoja 
vasten. 
+ Alamene kontaminoituneelle alueelle, jollei suojainta saada istumaan tiiviisti. Noudata kaikkia 
tamdan hengityssuojaimen kayttéd koskevia ohjeita ja varoituksia. Varmista, ettd suojain 
istuu hyvin, ja kaytd sitd koko altistuksen ajan. Jollei ndin toimita, hengityssuojaimen teho ja 
suojavaikutus heikkenee. Seurauksena voi olla sairastuminen tai kuolema. 
Hiukkassuodattimella varustetut HALYARD* FLUIDSHIELD* 3 N95 -hengityssuojaimet ja leikkausmaskit 
(84A-7521, 844-7523, 84A-7518, 844-7520) ovat NIOSHin hyvaksymia N95-tyyppisid hiukkassuodattimella 
varustettuja hengityssuojaimia. Ne suodattavat 95 % 0,3 mikronin hiukkasista. Ne vastaavat CDC:n 
suosituksia tuberkuloosille altistumisen ehkdisemisesta. 


Serena RWN > 


Ss 


Kayttotarkoitus: 
Hiukkassuodattimella varustettu FLUIDSHIELD* 3 N95 -hengityssuojain ja leikkausmaski on tarkoitettu 
leikkaussalihenkilokunnan ja muiden terveydenhoitoalan tyéntekijdiden kayttédn suojaamaan sekd potilaita 
ettd terveydenhoitoalan tyéntekijoita mikro-organismeilta, vereltd ja ruumiinnesteiltd seka ilman kautta 
kulkeutuvilta hiukkasilta. 
Kayttoohjeet: 
1. Ennen hengityssuojaimen kaytt6d tyonantajan on perehdytettava kayttajd suojaimen 
asianmukaiseen ja sovellettavien terveys- ja turvallisuusvaatimusten mukaiseen kayttdon. 
2. Poistu alueelta, jos hengityssuojain vaurioituu tai hengittaminen vaikeutuu. Havita 
hengityssuojain ja korvaa se uudella. 


VAROITUS: Oikein kaytettyna hiukkassuodattimella varustettu FLUIDSHIELD* 3 N95 
-hengityssuojain ja leikkausmaski vahentaa altistumismahdollisuutta verelle ja ruumiin 
nesteille seka ilman kautta kulkeutuville mikro-organismeille. Tama tuote ei eliminoi kokonaan 
sairauden tartunta- tai tulehdusvaaraa. MUISTUTUS: Ennen taman hengityssuojaimen 
ammattikayttoa on kaytto6n otettava kirjallinen hengityssuojainohjelma, joka tayttaa kaikki 
paikallisten viranomaisten vaatimukset. Yhdysvalloissa tyénantajien on taytettava OSHA:n 
maarays 29 CFR 1910.134, joka sisaltaa ladketieteellisen arvioinnin, koulutuksen ja sopivuuden 
testauksen. Katso lisdohjeita laitoksen hengityssuojainohjelmasta. 


Naiden hengityssuojainten kaytt6 on hyvaksytty vain seuraavina kokoonpanoina: 


| te | Suojaust | Hengityssuojain Varoitukset ja rajoitukset” 
84A-7521 46727 
ABCJMNOP 
84A-7523 46767 
848-7518 46827 


ABCIMNOP 
844-7520 46867 


1. SUOJAUS: 








N95-hiukkassuodatin (95 %:n suodatusteho) on tehokas oljyttémia hiukkasaerosoleja 


vastaan. Kayttoaika voi olla rajattu. 





VAROITUKSET JA RAJOITUKSET: 
Ala kayta, jos ilman happipitoisuus on alle 19,5 %. 
Ala kayta, jos ilma on valittémasti terveydelle vaarallinen tai hengenvaarallinen. 
Ala ylité maaraysten mukaisia enimmaispitoisuuksia. 
Tamén tuotteen asianmukaisen kdytén tai huollon laiminlyénti voi johtaa vammaan tai kuolemaan. 
. Kaikki hyvaksytyt hengityssuojaimet tulee valita, sovittaa ja huoltaa ja niitd tulee kayttéa MSHA:n, 
OSHA:n ja muiden sovellettavien madraysten mukaisesti. 
N. Ala koskaan korvaa, muunna, lisa tai jata pois mitaan osaa. Kayta ainoastaan valmistajan juuri tata 
kokoonpanoa varten madrittelemid varaosia. 
Lue ndiden hengityssuojainten kayttda ja huoltoa koskevat tiedot. 
NIOSH ei arvioi hengityssuojainten sopivuutta leikkausmaskeiksi. 


=> OPEN 


mS 






HALYARD* FLUIDSHIELD* 3 N95 partikelfiltrerande 
(ON andningsskydd och kirurgiskt munskydd 





med SO SOFT* foder 
Bruksanvisning 
1. Draisar andningsskyddets kanter sd att det oppnas helt. 
2. Bdjnasbagen nagot sé att den beskriver en mjuk kurva. 
3. Hall andningsskyddet upp och ner sd att de tva huvudbanden blir synliga. 
4. Anvand dina pekfingrar och tummar for att separera de tva huvudbanden. 
5. Halli huvudbanden med dina pekfingrar och tummar och kupa andningsskyddet under hakan. 
6. Drahuvudbanden uppat och 6ver huvudet. 
7.  Sldpp taget om det nedre huvudbandet med tummarna och placera bandet langst ner over 
nacken. 
8. Placera det andra huvudbandet over hjassan. 


9. Forma nasbagen over ndsryggen genom att trycka ordentligt nedat med fingrarna. 
10. Fortsatt att justera andningsskyddet och sdkra kanterna tills du kanner att du har astadkommit 
en god passning Over ansiktet. Testa nu tillpassningen. 


Anvisningar for tillpassning: 
+ Ska anvandas med den brandgula sidan utat. 
+ — FOlj bruksanvisningen varje gang andningsskyddet anvands. 
+ Kontrollera att andningsskyddet sitter tatt och korrekt mot ansiktet innan du gar ini ett 
kontaminerat omrade. 
Justera ndsstycket om det ldcker luft runt ndsan. 
Flytta om huvudremmarna sa att andningsskyddets kanter tatar ordentligt mot ansiktet. 
Ga inte in i ett kontaminerat omrade om du inte kan fa andningsskyddet att passa korrekt. Folj 
alla anvisningar och varningar rérande anvandningen av detta andningsskydd, se till att du far 
det att passa ordentligt och ha alltid pa det nar du exponeras for riskamnen. Underlatenhet att 
félja dessa uppmaningar nedsdtter andningsskyddets effektivitet och anvandarskydd och kan 
leda till sjukdom eller dédsfall. 
HALYARD* FLUIDSHIELD* 3 N95 partikelfiltrerande andningsskydd och kirurgiskt munskydd 
(84A-7521, 84A-7523, 84A-7518, 84A-7520) ar NIOSH-godkdnda som N95 partikelfiltrerande andningsskydd. 
De ger 95 % filtreringseffektivitet for partiklar pa 0,3 mikroner. De uppfyller CDC:s riktlinjer for skydd vid 
TB-exponering. 
Avsedd anvandning: 
FLUIDSHIELD* N95 partikelfiltrerande andningsskydd och kirurgiskt munskydd ar avsett att anvandas av 
personal pd operationssal och annan sjukvardspersonal for att skydda saval patienten som personalen mot 
6verféring av mikroorganismer, blod och andra kroppsvatskor samt luftburna partiklar. 
Bruksanvisning: 
1. Fore anvandning ska anvandaren ha erhallit undervisning av arbetsgivaren i korrekt anvandning 
av andningsskydd, i enlighet med gallande standarder for sdkerhet och halsa. 
2. Lamna omradet om andningsskyddet skadas eller andningen forsvaras. Kasta och byt ut 
andningsskyddet. 
VARNING! Nar det bars korrekt minskar FLUIDSHIELD* 3 N95 andningsskydd med partikelfilter 
och kirurgisk mask en potentiell exponering for blod och kroppsvatskor samt luftburna 
mikroorganismer. Denna produkt tar inte helt bort risken att fa en sjukdom eller infektion. 
PAMINNELSE: Ett skriftligt andningsskyddsprogram som uppfyller alla lokala krav maste 
implementeras fore yrkesmassig anvandning av detta andningsskydd. | USA maste arbetsgivare 
folja OSHA 29 CFR 1910.134 som omfattar medicinsk utvardering, utbildning och passningstest. 
Se anlaggningens andningsskyddsprogram for ytterligare anvisningar. 
Dessa andningsskydd ar godkanda for anvandning endast i nedanstaende konfigurationer: 


r Varningar och 
pre | ste acai begransningar’ 
BdA-7521 46727 
ABCIMNOP 
BdA-7523 46767 
BdA-7518 46827 
ABCIMNOP 
BdA-7520 46867 


1. SKYDD: 





N95 — Partikelfilter (95 % filtreringseffektivitet) effektivt mot partikuldra aerosoler fria fran 





olja; tidsbegransad anvandning kan galla. 


. CAUTIONS AND LIMITATIONS: 

._ Fj for anvandning i atmosfarer med mindre an 19,5 procent syrgas. 

Ej for anvandning i atmosfarer som ar direkt livs- eller halsofarliga. 

Overskrid inte maximala koncentrationer for anvandning, faststallda i standarder utfardade av ansvariga 

myndigheter. 

Underlatenhet att anvanda och underhalla denna produkt korrekt kan leda till skador eller dodsfall. 

M. Alla godkanda andningsskydd ska valjas, tillpassas, anvandas och underhallas i enlighet med MSHA, 
OSHA och andra gallande forordningar. 

N. Delar far aldrig bytas ut, modifieras, laggas till eller tas bort. Anvand endast exakt de reservdelar i 
konfigurationen som specificeras av tillverkaren. 

0. Se anvandar- och/eller underhallsanvisningarna for dessa andningsskydd. 

P. NIOSH utvarderar inte andningsskydd for anvandning som kirurgiska munskydd. 
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HALYARD* FLUIDSHIELD* 3 
N95 SO SOFT* Astarli Toz Filtreli Solunum Cihazi 


ve Ameliyat Maskesi 





Kullanim Talimatlari 
1. Maskeyi agmak icin iki ucunu birbirinden tamamen ayirin. 

Burun telini kavis olusturacak sekilde hafif kivirin. 

Basa gecirilen iki bant serbest kalacak sekilde maskeyi bas asagj cevirin. 

isaret ve basparmaginizi kullanarak iki bandi birbirinden ayirin. 

Bantlarl isaret ve basparmaginizla tutarken, maskeyi cenenizin altina gecirin. 

Bantlari yukariya dogru kafanizin tizerine cekin. 

Alt bandi basparmaginizdan serbest birakin ve ense bélgesine yerlestirin. 

Diger bandi basinizin tizerine yerlestirin. 

Parmaklarinizla sikica asagiya dogru bastirarak teli burun koprii kemigi tizerine yerlestirin. 
. Yiiziiniize siki bir sekilde oturduguna emin oluncaya kadar maskenin kenarlarini sikica 

yerlestirin. Simdi maskenin yiiziiniize oturdugunu Kontrol Testi yapin. 


Se wenansawn 


= 


Takma Talimatlart: 

+ Juruncu kismi disa gelecek sekilde takin. 

+ — Solunum cihazi her giyildigi zaman Kullanim Talimatlarina uyun. 

+ Kontamine bir alana girmeden 6nce diizgiin oturdugunu kontrol etmek icin yiize iyice 
oturduguna emin olun. 

+ Burun etrafinda hava kacagi varsa burun parcasini tekrar ayarlayin. 
+ — Solunum cihazinin kenarlarinin iyice oturmasini saglamak icin bantlari ayarlayin. 

+ — Yiiziiniize diizgiin oturmasini saglayamiyorsaniz kontamine olmus bir alana girmeyin. Bu 
solunum cihazinin kullanim1 ile ilgili her uyari ve talimata uyun, déizgiin oturmasini saglayin 
ve maruziyet siiresi icinde devamli takin. Bunlara uymamaniz solunum cihazinin etkinligini ve 
kullanicinin korunmasini azaltacaktir ve hastalik veya 6liim ile sonuglanabilir. 

HALYARD* FLUIDSHIELD* 3 N95 Toz Filtreli Solunum Cihazi ve Ameliyat Maskesi (844-7521, 844-7523, 
84A-7518, 84A-7520) N95 toz filtreli solunum cihazi olarak NIOSH onaylidir. 0.3 mikron boyunda parcaciklar 
icin %95 etkinliginde filtrasyon saglar. TB maruziyet kontrolii icin CDC Kilavuzuna uymaktadir. 


Kullanim Amaci: 

FLUIDSHIELD* N95 Toz Filtreli Solunum Cihazi ve Ameliyat Maskesi hem hastalari hem de saglik caliganlarini 
mikroorganizmalar, kan, viicut sivilari ve havadaki partikiillerden korumak iizere ameliyat odasi personeli ve 
diger saglik calisanlarinin kullanim\ icindir. 


Kullanim Talimatlari: 
1. Kullanimdan once kisi isvereni tarafindan yiriirliikteki giivenlik ve saglik kurallarina gore 
solunum cihazinin kullanimt icin egitilmelidir. 
2. Solunum cihazi hasar alirsa veya nefes almak zorlasirsa, alani terk edin. Solunum cihazini atin ve 
yenisi ile degistirin. 
UYARI: FLUIDSHIELD* 3 N95 Toz Filtreli Solunum Cihazi ve Ameliyat Maskesi diizgiin takildiginda 
kan, viicut sivilart ve havadaki mikroorganizmalara maruz kalma potansiyelini azaltir. Bu iiriin 
hastaliga veya enfeksiyona yakalanma riskini tamamen ortadan kaldirmaz. HATIRLATMA: Bu 
solunum cihazint iste kullanmadan 6nce tiim yerel resmi sartlari karsilayan yazili bir solunum 
koruma programi uygulanmalidir. ABD‘de isverenler tibbi degerlendirme, egitim ve yiize oturma 
testini igeren 29 CFR 1910.134 sayili OSHA diizenlemesine uymalidir. Ayrintili talimatlar igin 
kurumun Solunum Koruma Programini inceleyin. 


Bu respirator sadece asagidaki konfigiirasyon altinda onaylanmistir: 


84A-7521 N95 46727 

ABCJMNOP 
84A-7523 N95 46767 
84A-7518 N95 46827 

ABCJMNOP 
84A-7520 N95 46867 


1. KORUMA: 





N95-Toz Filtresi (%95% filtre etkinlik seviyesi) yag bulunmayan parca aeresollere karsi 


etkilidir; zamana yonelik kullanim kisitlamalari bulunabilir. 





2. UYARILAR VE SINIRLAMALAR: 

A. Yiizde 19.5 oranindan daha az oksijen iceren ortamlarda kullanilmamalidir. 

B. Yasam ve sagliga ani zarar verebilecek ortamlarda kullanilmamalidir. 

C. Standart yonetmelikte belirtilen maksimum kKonsantrasyon kullanimini gecmeyin. 

J. Budiriiniin dogru kullanilmamasi ve korunmamast yaralanma veya Oliimle sonuclanabilir. 

M. Tim onaylanmis respiratérler MSHA, OSHA ve diger gecerli yonetmelikler uyarinca secilmeli, takilmalt, 
kullanilmali ve korunmalidir. 

N. Higbir zaman bir parca yerine baskasini kullanmayin, parcalari degistirmeyin, eklemeyin veya 
cikartmayin. Konfigiirasyon icin iiretici tarafindan belirtilen dogru yedek parcay! kullanin. 

0. Bu respiratorlerin kullanma veya koruma bilgisi icin kullanma ve/veya koruma kilavuzuna bakin. 

P. NIOSH respiratérleri cerrahi maske olarak degerlendirmemektedir. 
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FLUIDSHIELD* N95 (iz Toh Fis EO BS AOE AR HERE A RMB HEPA RE 
ee RI BAA ES A RRS AEM. MARR ES A 
46 FARA: 2 
1. AB, MPSOAURRSANLEM LE REESE EAE 
Pes me As ll. 
2. WOFFA EL PUP AE, SAI ASAE. ABEAH 
BRIEFS 
SS: EMAL, FLUIDSHIELD* 3 N95 fait RE BE EARS A] EA 





CARB BRS SUP tl EH HS ES Bs AL ANF a ANE Sc EA A Te 
AO KUR fee: FERRARA, MMPUTA GS RTT RAY 
PREF. ERE, BEY AIST OSHA 29 CFR 1910.134, HER Ty 
THA, BUMS RMit. ARS, Ai RIPE 
ANP BE ae A EL Pe BAe: 


| sewanmar 
ABCMNOP 





84A-7518 N95 46827 
ABCJMNOP 
84A-7520 N95 46867 


1. RIP: 
N95-( AI ies 2S (95% WIM) AMER SSF: Ne eA 





BR él AY REIS FA 
- ER SES EOBR fal: 
\4§ 
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2. 

A. 3 SKF 19.5%HH AT 

B AB AF SUE RAM ERAT. 
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: ee ee RE. 
. MOANA AZAR, ASS RASA. 
. CEEIE. ARLE APA PS ABS SAS, AIS EMSHA. OSHAFL 
Abi AML 
N. AMHR A. ESE. HEELERS. (PRR ASP SHES 
eA ey - 

0. SAMA AP BS AA EP SH 

P NIOSHALET WT FAR IRPE(AAMEI SP io 
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